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 - Bata de laboratori
 - Quadern de laboratori
 - Llibreta de laboratori
 - Retolador permanent Waterproof
 - Calculadora
 - Regle mil·limètric (0-30 cm)
 - Encenedor
 - Càmera fotogràfica (mòbil)
 Materials que han de portar els alumnes













Riscos biològics Riscos químics Riscos físics
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 RISCOS BIOLÒGICS - QUÍMICS - FÍSICS
 Utilització obligatòria de la bata – Equip de protecció individual (EPI)
 Absolutament prohibit menjar, beure o fumar als laboratoris
 Minimitzar el nombre d'objectes que entren al laboratori 
 Mostres correctament etiquetades/identificades – SEMPRE!!
 Al finalitzar el treball s’ha de
netejar la bancada i rentar-se les mans amb sabó.
 Abans d’eixir es comprovarà que els
cremadors i les claus de pas del gas de les bancades estan tancades.
 Normes generals
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 Està prohibit extraure materials de cap tipus del laboratori de Microbiologia.
 NO es pot abocar a les piques cap material que continga microorganismes.
 NO es poden llançar a les papereres normals els materials biològics.
 Els recipients adequats per a posar el material biològic estaran assenyalats degudament.
 Normes específiques material biològic
Necessitat d'esterilització 
Qualsevol accident,
abocament de líquids, ruptura de recipients o contacte amb 
cultius haurà de ser
comunicat al professorat immediatament.
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 Classificació dels miscroorganismes segons RISC 
Grup de Risc 1: Microorganismes que tenen poques possibilitats de produir malalties en humans i animals. Per
tant, el risc d'exposició individual i poblacional es reduït o inexistent. Exemple: Bifidobacterium spp., Lactobacillus
plantarum, Saccharomyces cerevisiae.
Grup de Risc 2: Microorganismes que poden provocar malalties en humans i animals. Tenen poques probabilitats de
suposar un risc greu per al personal de laboratori, població, o medi ambient. L'exposició pot provocar una infecció
greu, però existeixen mesures preventives i terapèutiques efectives, i el risc de propagació és molt limitat. Risc
individual moderat o poblacional baix. Exemple: Campylobacter jejuni, Salmonella enteritidis.
Grup de Risc 3: Microorganismes que solen provocar malalties humanes i animals greus, però que ordinàriament no
es propaguen d’un individu a un altre. Existeixen mesures preventives i terapèutiques eficaces. Risc individual elevat
i risc poblacional baix. Exemple: E. coli O157:H7, Salmonella typhi, Yersinia pestis, Brucella carnis, Bacillus antracis.
Grup de Risc 4: Microorganismes que solen provocar malalties greus en humans o animals, i que es transmeten
fàcilment d'un individu a un altre, de manera directa o indirecta. Normalment no existeixen mesures preventives i
terapèutiques eficaces. Risc individual alt i risc poblacional alt. Exemple: Virus Ebola
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 Altres: tubs d’Eppendorf
MATERIALS PER A EFECTUAR TRANSFERÈNCIES I INOCULACIONS
 Anses de sembra metàl·liques
 Anses colzades de vidre o metall (plàstic d'un sol ús) (anses de Digralsky)
 Pipetes volumètriques i pipetes Pasteur
 Materials per a l'ús en  Laboratori  de  Microbiologia
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 Sintètics o definits, glucosa, amoni, 
acetat sòdic  Protòtrofs
 Complexos (extractes de carn o llevat) 
 Auxòtrofs
 Líquids (brous) – estèrils en flascons o tubs 
 Sòlids en placa (agar > 1.5 % (p/v) sòlid a 45 ⁰C)






Solucions de nutrients i minerals per 
a promoure el creixement microbià  Cultiu pur:   AXÈNIC
No se puede mostrar la imagen.
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 Materials d'ús en  Laboratori  de  Microbiologia
Preparació de medis de cultiu
Medis de cultiu en pols
(+factors addicionals)  
Reconstitució seguint les 
instruccions del fabricant 
Esterilització (121 °C, 20 min) 
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 SESSIÓ I. Mètodes d'esterilització
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 Mètodes d'esterilització









 Per productes líquids
RADIACIONS (UV, ionitzant)
AGENTS QUÍMICS
• Etanol 70 ⁰
• Lleixiu
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https://www.youtube.com/watch?v=mqwDezAH59I&list=PLClKgnzRFYe6dtOM4fAVYODV_Om6xJI5T 
CICLE D'ESTERILITZACIÓ HUMIDA
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Efecte del tractament tèrmic en la inactivació de les espores bacterianes 
Factors de resistència
1. Protecció del DNA per SASPs (small acid-soluble-proteins)
2. Acumulació de cations divalents, Ca2+ i Mn2+
3. Deshidratació del cor de l'espora.
4. Magatzems d’àcid dipicolínic (DPA) al “cor” de l’espora
Efecte de les altes temperatures
Alliberament  DPA Rehidratació del 
cor de l'espora
Pèrdua de viabilitat
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Esterilització per calor en microbiologia: 
 Desnaturalització de proteïnes
 Fusió de lípids de membrana 
 Trencada d'enllaços, com ponts d‘hidrogen 
Pèrdua de viabilitat cel·lular 
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Microorganisme Condicions
Majoria de cèl·lules vegetatives, bacteris, fongs i llevats 80 ⁰C, 5-10 min 
Bacil tuberculós 58 ⁰C, 30 min 
Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis 60 ⁰C, 60 min 
Espores patògenes 100 ⁰C, pocs minuts
Espores patògenes Clostridium botulinum 100 ⁰C, 5,5 h
Clostridium i Bacillus sapròfits 120 ⁰C, 15 min 
Espores resistents a la calor  - Bacillus stearothermophillus / Clostridium Botulinum
DT = Temps de reducció decimal (Temps en minuts requerit en un tractament tèrmic constant per a reduir el
nombre de microorganismes supervivents per un factor de 10 – (90% reducció població microbiana (1 log10
reducció))
Reducció 1 cicle logarítmic = reducció del 90 % població 
Reducció 2 cicles logarítmics = reducció del 99 % població
Reducció 3 cicles logarítmics  = reducció del 99.9 % població
B. stearothermophilus – Dt 1.5 – 2.5 min 
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https://www.youtube.com/watch?v=45VDiv5E9dk&list=PLClKgnzRFYe6dtOM4fAVYODV_Om6xJI5T 
Efecte de les RADIACIONS IONITZANTS / NO IONITZANTS 
 Radiacions ionitzants (major energia): raigs X i raigs ɣ
Canvis iònics en les estructures dels éssers vius. Alta capacitat 
de penetració 
 Radiacions no ionitzants (menor energia): Ultraviolada
Ones electromagnètiques, no produeixen ionitzacions de 
manera directa al seu pas al través de la matèria orgànica.  
 Afecten proteïnes i àcids nucleics
 Absorció radiació UV per ADN 
 Baix poder penetrant
 Desinfecció ambients: llums als hospitals i a les cabines de flux laminar 
Esterilització 
• material farmacèutic
• material medicoquirúrgic (guants de cirurgia, xeringues, agulles, bisturís, 
catèters, pròtesis
• Aliments envasats (espècies, productes en pols)
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 SESSIÓ II. Transferències de mostres 
i cultius en condicions asèptiques 
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: https://www.youtube.com/watch?v=SavZvZgLxps&list=PLClKgnzRFYe6dtOM4fAVYODV_Om6xJI5T 
PRACTICA 1. MANIPULACIÓ DE MOSTRES I CULTIUS EN CONDICIONS ASÈPTIQUES   
Mostra a 
estudiar
Material estèril Material 
contaminat 
Treballar en condicions d'asèpsia 
 Cabines de seguretat biològica de flux laminar
 Banc de laboratori: 
• Extremar les condicions de desinfecció 
• Treballar a la flama 10-15 cm àrea estèril
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 CONJUNT DE PROCEDIMENTS EMPRATS AL LABORATORI DE MICROBIOLOGIA 
Preservar les propietats de les:
-Mostres tractades al laboratori
-Material estèril d'ús al laboratori
-Puresa soques microbianes
1. Dipositar material estèril i material contaminat en zones adequades
2. No afavorir contaminacions creuades – esterilitzar l'ansa de sembra 
3. Evitar corrents d'aire al laboratori
4. Material (tubs i plaques) tapats – no exposats a l'ambient
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PRACTICA 1. MANIPULACIÓ DE MOSTRES I CULTIUS EN CONDICIONS ASÈPTIQUES   
Mostra a 
estudiar
Material estèril Material 
contaminat 
Treballar en condicions d'asèpsia 
MATERIALS ESTÈRILS 
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PRACTICA 1. MANIPULACIÓ DE MOSTRES I CULTIUS EN CONDICIONS ASÈPTIQUES   
Tècniques per a realitzar transferències (inoculacions i sembres)  
 Tub d’agar inclinat: ansa redona
 A placa 
• Estriat: ansa redona.
• Superfície completa: amb pipeta i ansa colzada 
Líquid a líquid
 Ansa redona (quantitats mínimes). 
 Pipetes (volums majors)
Liquid a sòlid Sòlid a líquid
Ansa rodona
 A tub d’agar inclinat: amb ansa redona
 A tub de medi semisòlid: per picadura amb ansa recta 
 A placa: estries amb ansa redona 
Sòlid a sòlid
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 Materials d'ús en Laboratori de  Microbiologia
GRAM (-)
Bacillus sp. CECT 495 Gram (+) Importància tecnològica i clínica
Enterococcus faecalis CECT 481 Gram (+) tracte GIT
Micrococcus luteus CECT 245 Gram (+) Normal microflora dèrmica




Penicillium chrysogeum Aspergillus niger
Alternaria alternata Pestalotia sp.
Mucor mucedo Setosphaeria monoceras
Alcaligenes faecalis CECT 928 Gram (-) Oportunista
Aeromonas hydrophila CECT 5173 Gram (-) Enterotòxica
Enterobacter clocaceae CECT 194 – Patogen nosocomial poc freqüent
Escherichia coli CECT 101 – Gram (-) Grup de risc I
Proteus hauseri CECT 484 – Gram (-) Propi del tracte gastrointestinal (GIT)
Pseudomonas fluorescens CECT 378 – Gram (-) estimulació creixement vegetal
Salmonella sp. CECT 443 - Gram (-) Patogen humà
Serratia marcescens CECT 159 – Gram (-) Patogen nosocomial/urinari
GRAM (+)
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PRACTICA 1. MANIPULACIÓ DE MOSTRES I CULTIUS EN CONDICIONS ASÈPTIQUES   
Tècniques per a realizar transferències (inoculacions i sembres)  
Líquid a líquid
 Ansa redona (quantitats mínimes) 
A) L'ansa de sembra s'esterilitza a la flama.
B) L'ansa s'introdueix al tub que conté la suspensió de microorganismes.
C) Els microorganismes que ara es troben a l'ansa, es dipositen a l'altre tub amb brou estèril. 
D) L'ansa es torna a esterilitzar a la flama.
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PRACTICA 1. MANIPULACIÓ DE MOSTRES I CULTIUS EN CONDICIONS ASÈPTIQUES   
Tècniques per a realizar transferències (inoculacions i sembres)  
Líquid a líquid
 Pipetes (volums coneguts)  
 Introdueix la pipeta i aspira 1 mL.  
 Trau la pipeta i tanca el tub com has fet en el procediment anterior.  
 Canvia de tub i descarrega al segon tub el 0,5 mL de la pipeta.
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PRACTICA 1. MANIPULACIÓ DE MOSTRES I CULTIUS EN CONDICIONS ASÈPTIQUES   
Tècniques per a realizar transferències (inoculacions i sembres)  
Líquid a Sòlid
 Inoculació placa en superfície  
 Introdueix la pipeta i aspira 1 mL.  
 Trau la pipeta i tanca el tub.
 Descarrega 0.1 mL en la superfície de la placa.
 Amb l'ansa de Digralsky distribueix el líquid per tota la placa.
0.1 mL suspensió
Ansa de Digralsky
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PRACTICA 1. MANIPULACIÓ DE MOSTRES I CULTIUS EN CONDICIONS ASÈPTIQUES   
Tècniques per a realizar transferències (inoculacions i sembres)  
Sòlid a sòlid
 Inoculació en TUB D'AGAR INCLINAT   
 Esterilitza l'ansa redona (a la flama).
 Recull l'inòcul del medi líquid o de la placa d'agar.
 Introdueix l'ansa al tub d'agar inclinat.
 Dibuixa un moviment en ziga-zaga per estendre l'inòcul a dintre del medi. 
 Trau l'ansa i esterilitza-la. 
0.1 mL suspensió
Inoculació en zig-zag
DE BAIX A DALT
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PRACTICA 1. MANIPULACIÓ DE MOSTRES I CULTIUS EN CONDICIONS ASÈPTIQUES   
Tècniques per a realizar transferències (inoculacions i sembres)  
Sòlid a sòlid
 Pren amb l'ansa redona estèril una petita quantitat d'inòcul d'un tub o placa
 Pren una placa de medi de cultiu i mantenint la placa oberta de cara a la flama de l'encenedor. 
 Amb l'ansa carregada amb l'inòcul, llisca aquesta sobre un sector de la superfície de l'agar, dibuixant
estries rectes i estenses com s'indica a la figura següent, a la zona A. 
 Tanca la placa i esterilitza l'ansa totalment. Deixa-la refredar.
TÈCNICA DE SEMBRA EN TRIPLE ESTRÍA  
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PRACTICA 1. MANIPULACIÓ DE MOSTRES I CULTIUS EN CONDICIONS ASÈPTIQUES   
Tècniques per a realizar transferències (inoculacions i sembres)  
Sòlid a sòlid
 Gira la placa 90⁰ i, amb l’ANSA ESTÈRIL dibuixa un nou grup d'estries que es creuen amb les primeres
 Tanca la placa, esterilitza de nou l'ansa i deixa-la refredar. 
 Gira de nou la placa 90⁰, realitza un tercer grup d'estries amb l'ansa estèril
 Tanca la placa, esterilitza l'ansa abans de deixar-la i porta la placa a incubació
TÈCNICA DE SEMBRA EN TRIPLE ESTRÍA  
A
Gira la placa 90° Gira la placa 90°
B C
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 OBTENCIÓ CULTIUS PURS
MOSTRA AMBIENTAL 
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 SESSIÓ III. Avaluació de la 
contaminació ambiental 
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 VALORACIÓ DE LA CÀRREGA MICROBIANA DE L’AMBIENT
La versatilitat metabòlica i adaptativa dels microorganismes ha
permès que estiguen presents des del principi del temps, de manera
ubiqua en qualsevol medi, terra, aigua, aire.
1 cm3
AIGÜES 










 Disponibilitat nutrients 
 Presència d'oxigen
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1. Enumeració i anàlisi de perills
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MICROOGANISMES A LES SUPERFÍCIES
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Salmonella spp. Listeria monocytogenesBacillus spp. 
Flux de líquid
Biofilm separat
Superfície contaminada amb biofilms Producte en pols contaminat 
 Importància de la formació de biofilms en l’àmbit industrial
CONTAMINACIÓ DE SUPERFÍCIES
 Films caracteritzat per:
-Elevada densitat cel·lular, una o diverses espècies microbianes
-Quorum sensing -> Interacció i comunicació entre els
microorganismes
 Exopolisacàrids (EPS) – Matriu polimèrica que protegeix les cèl·lules
individuals enfront dels tractaments antimicrobians i prevé la difusió i
la penetració de les molècules amb capacitat bactericida
 Diferències amb els organismes lliures, no-formants de BIOFILMS
 Incrementada resistència i virulència
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Laboratori de Microbiologia  
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Pseudomonas spp.,  
Virus Herspes simplex, 
Sarna
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Els laboratoris han d’estar dissenyats adequadament, tenint en compte les 
característiques dels materials de construcció per a permetre una adequada neteja i 
desinfecció, i minimitzar el risc de contaminació. 
Les activitats de laboratori (com la preparació de mostres, preparació de medis de
cultiu, i d'equipament, el recompte de microorganismes) han d’estar segregades en
espais diferents, o almenys ser realitzades en temps diferents, amb la finalitat de
minimitzar el risc de contaminació encreuada, i els resultats falsos positius o falsos
negatius.
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SALA BLANCA (UNE EN ISO 14644)  
EL PERQUÈ D'UNA “SALA BLANCA”
Per a protegir 
 El producte (Indústria microelectrònica)
 El producte i l’usuari/ consumidor (indústria farmacèutica i alimentària)
 El pacient i els professionals sanitaris  (ambient hospitalari/investigació) 
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https://www.youtube.com/watch?v=qL29aoSkOAM
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Control de qualitat microbiòlògica
 en superfícies i ambients sanitaris i alimentaris (ISO, AFNOR, FDA, European
Pharmacopoieia)   
MICROOGANISMES A LES SUPERFÍCIES
Ambient
RODAC: Triptona-Soia-Agar
• el mètode de mostreig que es va a utilitzar 
• els microorganismes que es volen aïllar i quantificar 
• els llocs de mostreig 
• la posició del mostrejador 
• nombre de mostres en cada punt 
• freqüència dels mostrejos 
RODAC: Agar Sabouraud amb cloramfenicol
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MÈTODE DE CONTACTE AMB PLACA RODAC 
El mètode de contacte directe de l'agar amb els microorganismes 
RODAC = Replicate Organisms Direct Agar Contact
Petri especials – EXCÉS DE MEDI DE CULTIU (superfície convexa)
S'usa medi de cultiu TSA o diferents medis selectius a conveniència 
PROCEDIMENT:
1. La placa es col·loca directament sobre la superfície a mostrejar.
2. Es manté immòbil i pressionant.
3. Es faran servir plaques Rodac d'Agar TSA (per a bacteris).
4. Es faran servir Agar Sabouraud amb cloramfenicol (fongs).
5. Tancar i invertir la placa per a la incubació d’aquests.
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MÈTODE DE LA TORUNDA D'ESCOVILLÓ O FROTIS  
PROCEDIMENT:
1. Es refrega la superfície a examinar amb una torunda humitejada amb aigua de peptona tamponada.
2. A continuació s'introdueix la torunda en un tub amb 4.5 mL de solució salina i s'agita.
3. S'obté un dilució 1/10.
4. S'inoculen alíquotes de 0,1 mL en plaques de TSA i Agar Malta i amb l’ansa de Drigalsky, prèviament esterilitzada a la flama
amb alcohol, es reparteix l'inòcul.
5. Les plaques sembrades s'incuben en posició invertida. Cal invertir la placa per a la incubació, a temperatura i temps adequats
segons el medi i la determinació realitzada.
Superfícies flexibles, irregulars o molt contaminades
Inocular en tub amb brou
 VALORACIÓ DE LA CÀRREGA MICROBIANA DE L’AMBIENT
MICROOGANISMES A L'AIRE
4 TSA placa + 4 AM placa
Diferents tipus de colònies, diferents “individus microbians” 
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2 TSA “finestra” + 2 AM “finestra”
2 TSA “banc” + 2 AM “banc” 
BAN
CADA     1
BAN
CADA    2
1. Creixen colònies semblants als dos medis o hi ha diferències??
2. I si comparem les plaques de dos ambients diferents – finestra i banc?
3. Tenen alguna característica en comú? Hi ha algun tipus dominant?
 SESSIÓ IV. Inoculació medis sòlids 
amb fongs filamentosos
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FONGS FILAMENTOSOS 
Són fongs pluricel·lulars amb estructura multinucleada o hifa que normalment apareix septada (2-3 µm diàmetre).
Hifa cenocítica: hi ha una continuïtat entre citoplasmes degut a un forat al septe.
Miceli: conjunt d'hifes. Els micelis poden ser: 
• Vegetatius – penetren en el substrat del qual s'alimenten 
• Aeris – projecció perpendicular al vegetatiu 
• Reproductors – produeixen les espores reproductores 
asexuals/sexuals (cossos fructífers especialitzats)
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FONGS FILAMENTOSOS d'INTERÉS INDUSTRIAL  
 Capaç de produir substàncies d'interès biotecnològic, farmacèutic, alimentari  
 Disponible en cultiu pur
 Genèticament estable
 Creixement ràpid
 Cultiu a gran escala
 Productor de substàncies d'interès en poc temps (concentració adequada)
 No patogen per a l'home 
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Inoculació medis sòlids: FONGS FILAMENTOSOS 
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FONGS FILAMENTOSOS: productors d'enzims, nous fàrmacs, substàncies 
bactericides, biofertilitzants,  aliments, bioremediadors, vitamines.   
Penicillium crysogenum
Descobert per Alexander Fleming 
1928 (efecte antibiòtic) 
Chain and Florey – penicil·lina 1942 
Utilització massiva de la penicil·lina 
Segona Guerra Mundial (1939-
1945)  
Penicilium notatum = 2mg penicil·lina/L cultiu
Penicilium crysogenum =   60g penicil·lina/ L cultiu
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FONGS FILAMENTOSOS 
PROCEDIMENT SEMBRA FONGS FILAMENTOSOS
 Has de disposar d'una placa Agar Malt i d'un tub amb una suspensió aquosa d'espores d'un dels fongs.
 Retola la placa amb el nom del fong, les teues inicials i el grup. Esterilitza a la flama l'ansa redona i deixa-la
refredar.
 Destapa asèpticament el tub de suspensió i agafa l'inòcul amb l'ansa estèril.
 Obri la placa d'agar malt i diposita la gota de suspensió d'espores fúngiques en un punt fix, descarregant-la per
complet.
 Repeteix tot el procés i diposita-hi una segona gota.
 Porta la placa a incubar boca per amunt a l’estufa de 28 °C fins a la següent sessió.
 Una vegada desenvolupat el miceli fúngic, anota les característiques del creixement i compara amb els fongs
cultivats pels altres estudiants
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FONGS FILAMENTOSOS OBSERVACIÓ FONGS FILAMENTOSOS
Sembra central amb 3 gotes de 
suspensió aquosa
EXAMEN visual del miceli 
- Textura: llisa, rugosa, amb anells, estriada, verrucosa. 
- Vora: sencera, ondulada, lobulada, erosionada, arrissada.
- Consistència: cotonosa, pulverulenta, viscosa, mantegosa.  
- Colors i pigmentació del medi: pels dos costats i per zones
- Producció d’exsudats ( gotetes superficials).
Observació microscòpica
 Agafa un portaobjectes net i desgreixat i col·loca en el centre una gota de lactofenol-blau de cotó (agent dispersant i de
contrast per a l'observació de les preparacions de fongs).
 Amb l'ansa redona estèril, arreplega una petita quantitat de les hifes del fong i diposita-les en la gota de lactofenol
procurant no agitar-les.
 Col·loca un cobreobjectes sobre la preparació i enfoca al microscopi amb l'objectiu de 40x.
 Compara les observacions amb els dibuixos dels cossos fructífers i espores.
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OBSERVACIÓ FONGS FILAMENTOSOS
EXAMEN visual del miceli 
- Textura: llisa, rugosa, amb anells, estriada, verrucosa. 
- Vora: sencera, ondulada, lobulada, erosionada, arrissada.
- Consistència: cotonosa, pulverulenta, viscosa, mantegosa.  
- Colors i pigmentació del medi: pels dues costats i per zones
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FONGS FILAMENTOSOS OBSERVACIÓ FONGS FILAMENTOSOS
Observació microscòpica
 Compara les observacions amb els dibuixos dels cossos fructífers i espores.
 SESSIÓ V. Requeriments nutricionals 
dels bacteris 
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REQUERIMENT NUTRICIONAL DELS MICROORGANISMES   










Microorganismes                                                                                  Medis de cultiu 
• Escherichia coli Brou inorgànic sintètic (CIS) 
• Alcaligenes faecalis  Brou glucosa-sals (CGS)
• Pseudomonas fluorescens Brou extracte de llevat (CEL)
• Enterococcus faecalis
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REQUERIMENT NUTRICIONAL DELS MICROORGANISMES   
Necessitats nutricionals dels 
microorganismes
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Tipus de metabolisme Font de C Font d'energia Font e- Microorganismes representatius
FOTO-LITO-AUTÒTROF C02 Llum Inorgànic e- donant Bacteris del sulfur, cianobacteris 
diatomees
FOTO-ORGANO-HETERÒTROF Carboni orgànic Llum Orgànic e- donant Bacteris no-sulfur, bacteris verds 
non-sulfur
QUIMIO-LITO-AUTÒTROF C02 Químics inorgànics Inorgànic e- donant Bacteri sulfur-oxidant, bacteri 
hidrogen-oxidant, metanògens, 
bacteri nitrificant, bacteri no 
oxidant de Fe
QUIMIO-LITO-HETERÒTROF Carboni orgànic Químics inorgànics Inorgànic e- donant Alguns bacteris sulfur-oxidants
QUIMIO-ORGANO-
HETERÒTROF
Carboni Orgànic Químics orgànics Orgànic e- donant Majoria de microorganismes no-
fotosintètics, patògens, fongs, 
protists i arquea. 
REQUERIMENT NUTRICIONAL DELS MICROORGANISMES   
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1. Retola els 3 tubs amb el nom del bacteri que inocularàs, el grup i les teues inicials.
2. Amb l'ansa redona estèril i freda, agafa una petita quantitat d'inòcul del cultiu en tub (o placa) que t'hagen subministrat.
PROCURA QUE LA QUANTITAT D'INÒCUL SIGA MÍNIMA.
3. Inocula amb l'ansa els tres tubs de medi líquid, sense oblidar el flameig després d'obrir i abans de tancar.
4. Una vegada inoculats els tres tubs, agita'ls i porta'ls a incubar a 28 °C fins a la sessió següent de pràctiques.
5. Finalitzada la incubació, trau els tubs de l'estufa i agita'ls: anota el grau de terbolesa i compara’l amb el que presente un tub
del mateix medi sense inocular CONTROL.
6. Si la terbolesa és feble o moderada, anota un “+”; si és gran anota, “++”, i si el medi està transparent, anota “–“.
REQUERIMENT NUTRICIONAL DELS MICROORGANISMES   










 Les cèl·lules que requereixen factors de creixement són AUXÒTROFES.
 Les cèl·lules que NO requereixen factors de creixement són PROTÒTROFES.
Un medi definit per a un bacteri amb gran CAPACITAT 
BIOSINTÈTICA, serà més senzill que un medi definit per a un bacteri 
amb inferiors capacitats biosintètiques. 
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Factors de creixement que no poden ser sintetitzats per alguns bacteris:
 Aminoàcids
 Purines i pirimidines
 Vitamines
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REQUERIMENT NUTRICIONAL DELS MICROORGANISMES   Un medi definit per a un bacteri amb gran CAPACITAT 
BIOSINTÈTICA serà més senzill que un medi definit per a un 
bacteri amb inferiors capacitats biosintètiques. 





 Pot créixer a un medi
exclusivament amb
GLUCOSA I SALS MINERALS
 Gramnegatiu
 Arrels de les plantes
 Medi mineral (NO3-, NH4) i
un sòl compost orgànic que
funciona com a font C i
energia.






 Patogen i paràsit oportunista





 Patogen: meningitis neonatal






Sintetitza 4400 proteïnes diferents
794 metabòlits
Aplicació en enginyeria 
genètica
 SESSIÓ VI. Cultiu en medis selectius 
i diferencials  
Laboratori de Microbiologia  
MEDIS SELECTIUS I DIFERENCIALS  
Inidividu malalt Productes o matrius altament contaminats
Barreja complexa de microorganismes
Aïllar / afavorir el creixement de microorganismes 
específics, d'interès per a l'estudi 
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MEDIS SELECTIUS I DIFERENCIALS  
MEDIS CROMÒGENS
MEDIS SELECTIUS
• Afavoreixen en creixement de bacteris específics 
mitjançant l'addició de factors de creixement 
rellevants. 
• Inclouen factors d'inhibició per evitar el 
creixement de competidors.
• Permeten la identificació de microorganismes 
per la presència d'enzims amb activitat.
• Amb l 'utilització del substrat, el cromòfor es 
alliberat i detectem un color específic.
MEDIS DIFERENCIALS • Ingredient específic / Indicador d'utilització 
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ONPG, X-Gal, o X-Glu
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MEDIS SELECTIUS/DIFERENCIALS/CROMÒGENS  
http://www.biomerieux-culturemedia.com/product/26-cetrimide-agar#
Fuente: http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2017/bacteria-antibiotics-needed/es/
27 DE FEBRER DE 2017 | GINEBRA - L’Organització Mundial de la Salut (OMS) publicà la seua primera llista de «patògens
prioritaris» resistents als antibiòtics, en què s'inclouen les 12 famílies de bacteris més perillosos per a la salut humana.
















Patògens prioritaris per la R&D de nous antibiòtics
Antecedents de l'estudi
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HELICOBACTER PYLORI
Helicobacter pylori és un dels patògens humans més ubics.
 Bacteri gramnegatiu, bacils helicoidals, espirals o rectes, de 0.3-10 μm d'ample i 1.5-5 μm de llarg.
 Entre el 50-75 % de la població mundial es troba afectada per aquest microorganisme recentment
classificat com a agent carcinogènic de nivell I (IARC – 2014).
 Agent causal d'inflamació crònica estomacal, úlcera pèptica, i en els casos
més greus càncer gàstric als quals s'atribueixen 1 milió de morts per any.
 En Europa, la prevalença d'aquest patogen arriba a valors pròxims al 84 %.
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MEDIS SELECTIUS i DIFERENCIALS 
Avantatges
 Menys temps a donar resultat comparat amb els mètodes tradicionals tant negatiu com
presumpte positiu. Alguns medis confirmen resultat en 24 hores.
 Un sol medi ens permet identificar més d’un microorganisme.
 La interpretació del resultat és visual sense la necessitat d'habilitats especials o d'instruments.
 Els medis cromògens eliminen la necessitat d'anàlisi bioquímics addicionals per a la identificació
de l'agent patogen.
 La virulència d'un determinat microorganisme es pot detectar simultàniament amb la seua
diferenciació i selecció – Activitat hemolítica de Listeria monocytogenes.
 Els medis cromògens es componen de nutrients i fan possible la supervivència dels
microorganismes danyats que estan a punt de desaparèixer.
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 Materials d'ús en  Laboratori  de  Microbiologia
Agar de McConkey. Conté sals biliars que inhibeixen el creixement de molts bacteris, especialment
grampositius. Conté lactosa i un indicador de pH (roig neutre) que vira a color roig quan el pH és àcid, és a dir,
quan la lactosa és fermentada. Selectiu i diferencial
Agar verd brillant (AVB). Conté lactosa, sacarosa, una elevada concentració d’aminoàcids, verd brillant com a
inhibidor de creixement de molts fermentadors Gram + , i roig de fenol com a indicador de pH. Els oxidatius
produeixen amoni a partir d’aminoàcids, i generen color rosa. Els fermentatius, o no creixen, o donen color groc.
Selectiu aïllament de Salmonella spp. (no fermenta lactosa/sacarosa) Selectiu i diferencial
Agar Eosina-blau de metilè (EMB). És un medi ric lactosat amb dos colorants, eosina i blau de metilè, que
funcionen com a inhibidors del creixement de bacteris Gram +. En aquest medi E. coli creix com a colònies negres
amb una brillantor metàl·lica. Selectiu i Diferencial
Agar MRS (Man, Rogosa i Sharpe). Es tracta d'un medi natural molt ric que conté polisorbat, acetat, magnesi i
manganès, que actuen com a factors de creixement per als lactobacils. El creixement s'efectuarà en condicions de
microaerofília, en flascons per al cultiu de microorganismes anaerobis.
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MEDIS SELECTIUS i DIFERENCIALS 
AGAR MANNITOL SAL 
Aïllament selectiu/diferencial de
Staphylococcus aureus
• Coc, grampositiu i anaerobi facultatiu
• Respiració aeròbia





Roig fenol – vira a groc medi àcid









• Salmonella és un bacteri gramnegatiu anaerobi facultatiu.
• Pot fermentar alguns sucres, com la glucosa (però no altres, com 
sacarosa o lactosa).
• El seu hàbitat natural és l'intestí d'animals homeoterms.
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Agent selectiu
Agent selectiu
MEDIS SELECTIUS I DIFERENCIALS 
PROCEDIMENT: 
1. Cada parella d'estudiants disposarà d'una placa de 
 Triptona Soia Agar
 Agar Mannitol Sal
 Agar Hektoen
 Cada parella: TSA, Mannitol Sal o   Hektoen
 Retola les tres plaques amb el noms dels bacteris o l'identificatiu de la suspensió. Inocula mitjançant la tècnica de la 
triple estria la placa de TSA, que servirà com un control positiu de viabilitat. 
 Inocula, la placa d'Agar Mannitol Sal, Hektoen i la de TSA.  
 Porta les plaques a incubar fins a la propera sessió. 
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ANÀLISI DE RESULTATS: Salmonella, Proteus, S. aureus, Susp. Descon
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AGAR MANNITOL SAL 
AGAR ENTÈRIC HEKTOEN 
TRIPTONA SOIA AGAR 
ANÀLISI DE RESULTATS: Salmonella, Proteus, S. aureus, Susp. Desconeguda
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Medi selectiu SALMONELLA 







 SESSIÓ VII. Observacions 
microscòpiques de microorganismes 














Taxonòmicament, l'estudi dels caràcters estructurals, bioquímics, fisiològics, metabòlics i funcionals dels 
bacteris ens revela molta informació.
Mètodes 
proteòmics
Caracterització del conjunt de 
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 Dificultats en aïllament
 Creixement lent o dificultós en medis de cultiu in vitro 
 Baixa activitat en proves bioquímiques 
 Baixa efectivitat en tècniques serològiques 
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Observació dels bacteris mitjançant MICROSCÒPIA ÒPTICA 
MICROSCÒPIA ÒPTICA: MICROBIOLOGIA
Tractament mitjançant TINCIÓ
(objectiu: incrementar el contrast, optimitzar 
l'observació)  
Observació directa dels 
microorganismes “in 
vivo”
Tincions simples Tincions diferencials
*Tincions: A partir de suspensions microbianes, esteses a un 











 Mobilitat dels bacteris
Màxim poder de resolució: 0.2 µm
Màxim poder resolució (ull humà): 250 µm
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 Dobles enllaços conjugats
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Estructura de la superfície dels bacteris
ESTRUCTURA Localització Dimensions Composició Química
MEMBRANA Capa que envolta el protoplast Membrana unitària, 7.5-8 nm 20-30 % fosfolípids, la resta 
proteïnes principalment
PARET Capa externa a la membrana Gramnegatius:
Capa interna de 2-3 nm de gruix
Capa externa similar a la 
membrana unitària, 7-8 nm
Peptidoglican (90 %)
Fosfolípids, proteïnes i 
lipopolisacàrids
Grampositius: 
Capa homogènia 10-50 nm de 
gruix
Peptidoglican (10-20%): àcids 
teïcoics; polisacàrids 
CÀPSULA O CAPA MUCOSA Capa difusa externa a la paret Estructura homogènia de baixa 
densitat, gruix variable
Generalment polisacàrid i 
polipèptids
FLAGELS Fixats al protoplast, travessen la 
membrana i la paret
Filaments helicoidals, 12-18 nm
de gruix
Proteïna
Estudi microscòpic bacterià (0.5-10 µm): Ens revela la forma, manera d'agrupar-se, grandària i estructures cel·lulars
https://www.slideshare.net/EnriqueJavierPalacio/4-ta-clase-b-tinciones-bacterianas-1
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Tinció dels microorganismes Simple POSITIVA
Colorants derivats de les anilines
 Colorants bàsics: cromòfor de la molècula es troba carregat positivament: violeta
cristall, safranina, blau de metilè, fucsina bàsica, verd malaquita.
Afinitat per estructures àcides (àcids nucleics, polisacàrids àcids)
Els més emprats en citologia bacteriana
 Colorants àcids: cromòfor de la molècula es troba carregat negativament – útils per a
tenyir estructures carregades positivament (proteïnes) (rosa de bengala, eosina, fucsina
àcida).
*Procariotes: pH intern pròxim a la neutralitat / superfície carregada negativament
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Tinció dels microorganismes
Simples
S'utilitza un sol colorant, que actua uniformement sobre totes les cèl·lules
colorant es fixa en les 
mateixes cèl·lules i els 
atorga color i contrast amb 
el medi circumdant, que es 
veurà en blanc.
POSITIVA
colorant s'aplica al camp 
d'observació i no penetra en les 
cèl·lules; deixa les cèl·lules 
ressaltades i delimitades en 
color blanc
NEGATIVA
Posen de manifest característiques
morfològiques senzilles
 morfologia
 la mida cel·lular
 les agrupacions característiques de les
cèl·lules
 NO s'utilitzen colorants amb cromòfors.
 NO es dóna cap reacció entre el colorant i les estructures cel·lulars.
 Una solució particulada, forma una pel·lícula opaca a la llum.
 Microorganismes destaquen sobre fons obscur.  
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Tinció dels microorganismes Simple NEGATIVA
 Col·loca dues gotes de nigrosina en l'extrem d'un portaobjectes net.
 Emulsiona una petita quantitat de cèl·lules d'un cultiu en les dues gotes de nigrosina.  
 Amb un portaobjectes net situat en angle amb l'anterior, fes un frotis de la suspensió amb 
nigrosina de manera que quede al més estesa possible.  
 Deixa assecar el frotis a l'aire evitant qualsevol tipus d’escalfament. 
 NO FIXEU
 Quan el frotis estiga sec, observa’l al microscopi amb l'objectiu 100x i oli d'immersió.
 Anota les morfologies cel·lulars i agrupacions i qualsevol altre detall (mode de divisió cel·lular,
presència de càpsula) que pugues apreciar en la preparació.
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Tinció dels microorganismes 
S'utilitza un sol colorant, que actua d'igual manera sobre totes les cèl·lules.
 Col·loca una gota menuda d'aigua i ressuspèn una petita quantitat de cèl·lules bacterianes usant procediments
asèptics, amb l'ansa redona.
 Estén la suspensió de manera que forme una capa de líquid al més fina possible.
 Deixa que l'extensió s'asseque a l'aire.
 Fixa la preparació a la flama, tallant-la dues o tres vegades.
 Cobreix tota la preparació amb fucsina bàsica diluïda.
 Deixa el colorant en contacte amb la preparació durant 1 minut.
 Llava la preparació amb aigua.
 Col·loca una gota d'oli d'immersió sobre la preparació i enfoca amb l'objectiu 100x.
 Anota la morfologia de les cèl·lules i les agrupacions en què apareixen, si n’hi ha.
Simple POSITIVA
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Tinció dels microorganismes 
Diferencials
S'utilitza més d'un colorant així com substàncies decolorants específiques
Posen de manifest estructures 
de nivell subcel·lular, 
endòspores, grànuls, càpsules, 
etc. 
D’estructures
Permeten distingir entre cèl·lules 






 Tinció de contrast o SECUNDÀRIA
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Observació amb microscòpia de contrast de fases 
La microscòpia de contrast de fases permet augmentar el contrast entre la cèl·lula que volem observar al microscopi i 
el seu entorn, sense la necessitat de tenyir-la. 
1. Agafa una petita quantitat d'inòcul del cultiu bacterià jove (24-48 hores) amb l'ansa redona estèril, seguint 
tots els procediments asèptics necessaris. 
2. Posa en contacte l'inòcul amb la gota d'aigua del porta de manera que aquesta s'enterbolisca lleugerament. 
3. Situa un cobreobjectes sobre la suspensió bacteriana i porta-ho immediatament al microscopi de contrast de 
fases. 
4. Enfoca la preparació amb l'objectiu de 40x i observa el moviment de les cèl·lules en el si del líquid. 
5.Procura que la preparació no s'asseque i que no estiga massa temps enfocada en el mateix camp, perquè
l’escalfament produït pot reduir la mobilitat i viabilitat del bacteri.
6. Quan hages acabat l'observació, diposita el porta en un recipient amb solució desinfectant. 
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Observació amb microscòpia de contrast de fases
La microscòpia de contrast de fases permet augmentar el contrast entre la cèl·lula que volem observar al
microscopi i el seu entorn, sense la necessitat de tenyir-la.
 Moviment brownià: és una agitació lleu que no desplaça les cèl·lules i no representa mobilitat activa;
és tan sols una conseqüència de l'agitació tèrmica de les partícules en el si d'un líquid. No ha
d'interpretar-se com a mobilitat.
 Desplaçaments actius dels bacteris en trajectòries rectes: responen a la mobilitat activa flagel·lar.
 Girs ràpids d'una cèl·lula sobre si mateixa: les cèl·lules queden fixades al porta pel flagel o flagels, i això fa que el
moviment de rotació d’aquest es traduïsca en un gir més o menys continuat de la cèl·lula.
És indicatiu del fet que les cèl·lules posseeixen flagels.
 La mobilitat per lliscament és difícil d'observar, molt més lenta que la mobilitat per flagels.
 Mobilitat anomenada twitching: la cèl·lula pateix petites sacsades en contacte amb un substrat sòlid.
 SESSIÓ VIII. Tincions diferencials 
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 TINCIÓ DIFERENCIAL  
Laboratori de Microbiologia  
OBJECTIU:
 Distingir entre tipus cel·lulars diferents o entre




Tincions diferencials de 
cèl·lules 
Colorant primari, que és 
incorporat per totes les 
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TINCIÓ diferencial de GRAM 
Christian Gram (1853-1938)
Teixit pulmonar de 




bru de Bismark 
POSITIU
Teixit pulmonar de 
persones no 
afectades
NO retenció colorant 
NEGATIU
 Una de les tècniques d'identificació més valuoses en bacteriologia i diagnòstic clínic
Terme Gram + / Gram -
No se puede mostrar la imagen.
Gram de teixit: Clostridium spp., Staphylococcus spp., H. pylori, E. coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, entre altres.  
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TINCIÓ diferencial de GRAM
 Diferència sobre la base de les característiques de la paret cel·lular: ESTRUCTURA FÍSICA i COMPOSICIÓ 
Es visualitzen de color morat
(paret cel·lular 90% peptidoglican)
Es visualitzen de color rosa o grosella
(paret cel·lular 10% peptidoglican + membrana 
cel·lular+periplasma) 
GRAM (+) GRAM (-) 
Porines
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TINCIÓ diferencial de GRAM 
 Diferència sobre la base de les característiques de la paret cel·lular: ESTRUCTURA FÍSICA i COMPOSICIÓ 




Àcids lipoteïcoics i 
teïcoics
Violeta Rosa/Grosella
Grossa (≈50 nm) Prima (≈15-20 nm)
PresènciaAbsència
Presència Absència
Estabilització de la paret de 
peptidoglican
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TINCIÓ diferencial de GRAM 
 Diferència sobre la  base de les característiques de la paret cel·lular: ESTRUCTURA FÍSICA i COMPOSICIÓ 
Grampositives Gramnegatives
1. Addició del colorant primari
Gram (+) i Gram (-) es tinyen amb   VIOLETA CRISTALL
2. Addició del compost de iode El VIOLETA CRISTALL forma un complex amb el iode 
(lugol) (CV-I)
3. Addició del decolorant 
El CV-I queda retingut 
per la capa de 
peptidoglican Gram (+) 
L'alcohol altera la capa 
LPS, i el CV-I s'elimina 
Gram (-) 
4. Addició del colorant secundari Color violeta retingut  
CV-I Gram (+) 
Adquireix el color del 
colorant en segona etapa -
contrast Gram (-) 
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TINCIÓ DE GRAM 
PROCEDIMENT
 Cobreix tota la preparació amb VIOLETA CRISTALL durant 1 minut. 
 LUGOL fins a eliminar el colorant (1 minut). 
 Renta el lugol amb AIGUA I ESCORRE.
 Decolora la preparació amb ETANOL 96°.
 Fem 3 passades d'ETANOL 96° de 10 s cada passada.
 Renta immediatament amb aigua.
 Aplica fucsina bàsica diluïda a la preparació durant 1 minut.
 Renta amb aigua i seca.












Gram (-) Gram (+) 
IMPORTANT
Col·locar sobre un portaobjectes, una suspensió 
aquosa del microorganisme. 
Assecar la preparació per calor.
Fixar la preparació “tres talls a la flama”
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Tinció de CÀPSULES 
• Càpsula rígida
amb prou consistència 
estructural per a evitar l'entrada 
de partícules com les de tinta 
xinesa o nigrosina. Tenen un límit 
exterior definit. 
• Càpsula flexible
poca consistència, de 
manera que no exclou 
partícules. A més, és 
deformable i manca de 
límits precisos. 
• Càpsula integral
associada amb la superfície 
cel·lular, amb la paret cel·lular
• Càpsula perifèrica
associada a la superfície cel·lular 
només en determinades 
condicions, però finalment es 
dispersa al medi exterior
Estructura superficial que presenten molts bacteris en els seus ambients naturals, consistent
en una acumulació de material mucós o viscós (polisacàrids, glicoproteïnes), situat
externament respecte de la paret cel·lular: funció adhesió a l‘hostatger, protecció contra
fagocitosi, supervivència en ambients de deshidratació, protecció contra virus.
• Adhesió a altres cèl·lules: microcolònies i consorcis 
• Adhesió a substrats inerts o vius: colonització dels seus nínxols ecològics (p. ex. 
teixits d'organismes superiors) 
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Tinció de CÀPSULES 
PROCEDIMENT TINCIÓ DE CÀPSULES 
 Fer una suspensió densa de Cryptococcus. 
 Assecar a l'aire fins que s'evapore tota l'aigua. 
 Afegir fuscina bàsica i deixar actuar 5 minuts. 
 Eliminar l'excés de colorant amb aigua. 
 Col·locar una gota de nigrosina en un extrem i estendre-la amb un altre portaobjectes. 
 Deixar assecar i observar a 40x. 
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TINCIÓ diferencial de Ziehl Neelsen – ALCOHOLACIDORESISTÈNCIA
OBJECTIU: Diferenciar microorganismes en procés de TINCIÓ per la resistència a l’acció d’alcohols i àcids suaus (ÀCID-
ALCOHOL RESISTENTS/ ÀCID-ALCOHOL NO RESISTENTS)
COMPONENTS DE PARET CEL·LULAR: 
Elevat contingut lipídic  CERES amb gran diversitat d'ÀCIDS
MICÒLICS (lípids hidroxilats i ramificats, complexos, units
covalentment al peptidoglican)
•Mycobacterium: agent causant de tuberculosis i lepra 
•Nocardia: Nocardia asteroides encefalitis / abscés cerebral 
•Cryptosporidium: Infeccions pulmonars, diarrea, pancreatitis.
•Rhodococcus: zoonosis – pneumònia, febre, abscés cerebral
++ (AAR)
- - (AAR) M. leprae
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TINCIÓ diferencial de Ziehl Neelsen – ALCOHOLACIDORESISTÈNCIA
La tècnica força la penetració de la fucsina fenicada (fenol + 
fucsina bàsica) en la paret cel·lular mitjançant l'acció combinada 
del fenol i la calor.
fluïdesa de la capa d'àcids micòlics
molècules de fucsina queden atrapades Calor Consistència cerosa
1.Addició colorant primari
(FUCSINA FENICADA)
2. CALOR per a fixar 3. Decolorar 
(ALCOHOL –CLORHÍDRIC)
4. Cobrir amb BLAU-
METILÈ
El 24 de març de 1882
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TINCIÓ diferencial de  Ziehl Neelsen
PROCEDIMENT 
 Cobreix totalment la superfície de la preparació amb fucsina bàsica fenicada. 
 Amb la flama escalfa suaument durant 5 minuts.
 Moviments de vaivé, fins que s'observe que es desprenen els primers vapors blancs
 No deixes assecar el preparat. 
 Amb una pinça, aixeca acuradament la làmina portaobjectes. 
 Renta molt suau, i amb cura, la superfície eliminant totalment la solució de fucsina
 Inclina el portaobjectes per eliminar l'excés d'aigua i així evitar diluir els reactius que s'utilitzaran a continuació.
 Cobreix la totalitat de la preparació amb solució decolorant (alcohol clorhídric) aproximadament 3 minuts. 
 Renta amb abundant aigua i elimina l'excés d’aigua inclinant el portaobjectes. 
 Cobreix la preparació amb blau de metilè i deixa actuar durant 1 minut. 
 Renta amb abundant aigua a baixa pressió i observa al microscopi. 
https://www.youtube.com/watch?v=vYUr7c_BDZY&list=PLClKgnzRFYe6dtOM4fAVYODV_Om6xJI5T
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2. CALOR per a fixar 3. Decolorar 
(ALCOHOL –CLORHÍDRIC)
4. Cobrir amb BLAU DE 
METILÈ
ALCOHOLOACIDORESISTENTS
Retindran la coloració 
proporcionada pel colorant 
PRIMARI  
Interacció àcids micòlics-





Manca d’interacció amb àcids 
micòlics.
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TINCIÓ diferencial d'endòspores BACTERIANES 
Posició, forma i deformació d'espores   Important en identificació 
ESPORES BACTERIANES – FORMES DE RESISTÈNCIA





Clostridium tetani “baqueta de tambor” 
Una endòspora és una 
estructura bacteriana latent i 
no-reproductiva
(1, 4) Endòspora central
(2, 3, 5) Endòspora terminal
(6) Lateral  
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TINCIÓ diferencial d'endòspores BACTERIANES 
ESPORES BACTERIANES – FORMES DE RESISTÈNCIA
Bacillus spp & Clostridium spp. 
B. marismortui – 250 milions anys
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TINCIÓ diferencial d'endòspores BACTERIANES Formació de l’endòspora
https://www.wikiwand.com/en/Endospore ≈ 8 h
References
https://micro.cornell.edu/research/epulopiscium/espanol/endospora-de-bacterias/
 Membrana interna: resistència
química i enzimàtica
 Cortex: Capa de peptidoglican.
 Cor: ADN, ribosomes, àcid
dipicolinic (DPA), SASPs (small-
soluble acid proteins) protecció
contra elevades temperatures i
oxidants.
Laboratori de Microbiologia  
TINCIÓ diferencial d'endòspores BACTERIANES 
Es considera que no tota enterotoxina produïda per B. cereus és capaç de travessar intacta la barrera de l'estómac. 
Açò significa que les enterotoxines preformades o extracel·lulars presents en els aliments no tindrien cap paper en la 
patogènesi de B. cereus. Inclús es considera generalment que les cèl·lules vegetatives no sobreviuen al baix pH de 
l'estómac, però sí que ho fan les espores. Conseqüentment, la ruta del síndrome diarreic és: 
PRESÈNCIA D'ESPORES  GERMINACIÓ de l’espora  CREIXEMENT 
PRODUCCIÓ simultània de l’enterotoxina
Laboratori de Microbiologia  
TINCIÓ diferencial d'endòspores BACTERIANES  (Schaeffer Fulton) 
ESPORES BACTERIANES – FORMES DE RESISTÈNCIA
Bacillus spp & Clostridium spp. 
PROCEDIMENT
 Extensió d'un cultiu de Bacillus sp. 
 Deixa que la preparació es refrede a les paral·leles i després cobreix-la totalment amb VERD MALAQUITA.
 Utilitzant l'encenedor de gas amb la flama al mínim, escalfa la part inferior del porta fins que observes que el 
verd malaquita fumeja lleugerament.
 El colorant ha d'estar en contacte amb la preparació i emetent vapors durant 10 minuts.
 Renta amb aigua abundant la preparació.
 Tenyeix la preparació durant 1 minut amb fucsina bàsica diluïda.  
 Renta, asseca i observa amb l'objectiu d'immersió (100 x) 
Espores lliures
Endòspores
 SESSIÓ IX. Recompte microbià
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Recompte microbià
 Recompte de viables en placa 







Nombre de cèl·lules microbianes que tenim a la 
mostra (per ml o per gram)  
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Són aquells en què és avaluada la
quantitat de microorganismes fent ús
de la concentració o abundància d'un
component cel·lular determinat.
ATP ARN PROTEÏNES LPS
RECOMPTES MICROBIANS
factor de conversió adequat
RECOMPTES DIRECTES
Són aquells que es realitzen
tenint en compte la presència
de cèl·lules microbianes en la
mostra i no en un dels seus
components.
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 Barreja complexa de microorganismes  diferent composició 
 Influència de l'estat fisiològic del bacteri (p. ex.: ATP, ARN) 
RECOMPTES MICROBIANS- Recomptes directes
Recomptes de totals




• Tècniques microscòpiques: Microscòpia òptica o 
electrònica
• Citometria de flux
Recomptes de viables
• Nombre més probable (NMP)
• Espectrofotometria (terbolesa associada al 
creixement microbià medi líquid)
• Medi sòlid  recompte en placa 
selectius/diferencials/cromògens
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RECOMPTES MICROBIANS – Recomptes directes-totals
Citometria de flux
Mètode analític que permet la mesura d'emissió de fluorescència i dispersió de llum, per part de cèl·lules induïdes
adequadament, a mesura que desfilen o passen d'una en una, arrossegades per un flux portador, enfront d’un sistema detector.
Aquest corrent de cèl·lules es fa passar al través d'un orifici amb detector, projectant un eix de llum làser.
La dispersió i la reflexió de la llum són analitzades en duració, intensitat i espectre.
INFORMACIÓ:
• Fisiologia cel·lular;
• Nombre de cèl·lules;
• Viabilitat;
• Identitat genètica;
FLUOROCROMS: Fluoresceïna (verd), ficoeritrina (roig), rodamina,…
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Citometria de Fluxe
RECOMPTES MICROBIANS – Recomptes directes-totals
Diferents opcions de visualització de dades: 
a) Diagrama de punts
b) Diagrama de densitat
c) Histograma
d) Diagrama de contorn
S'observa una diferenciació entre la S. Typhimurium marcada amb una sonda FISH
dins d'una població de bacteris pròxims a ella. Les altres cèl·lules inclouen
Escherichia coli, Citrobacter freundii, Proteus vulgaris, i Shigella dysenteriae.
Població de salmonella (14,5%)
Població d'altres espècies (85,5%)
Laboratori de Microbiologia  
RECOMPTES MICROBIANS – Recomptes directes-totals versus viables
Microscòpia d’epifluorescència
VIABILITAT D'UN BACTERI
• Membrana intacta i funcional
• Activitat metabòlica
• Habilitat per a reproduir-se en cultiu
La falta de reproducció no necessàriament indica NO-VIABILITAT
CÈl·lULES VIABLES NO 
CULTIVABLES
• Subletalment danyades
• Propietat inherent de certes soques 
(Campylobacter) 
No creixement en medi cultiu
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Es fonamenta en la impossibilitat de penetració de certs colorants quan la membrana plasmàtica està
intacta.
El blau tripan, l’eosina, l’eritrosina, la primulina, I el propidi no traspassen membranes intactes.
ATENCIÓ: aquells bacteris que admeten el blau tripan o el propidi són morts,
però aquells que no els accepten no són necessàriament viables.
RECOMPTE 
DIRECTE VIABLES
La capacitat de multiplicació és un bon indicador de viabilitat d'una cèl·lula.
En presència d'àcid nalidíxic (inhibidor de la DNA-girasa) i nutrients, les cèl·lules que poden dividir-se 
incrementaran la longitud (elongació), però no completaran la formació de membrana i no es produirà la 
septació de la cèl·lula.
El mètode consisteix a incubar les cèl·lules a temperatura òptima en presència àc. nalidíxic i extracte de
llevat. Es filtra i es colora amb colorants fluorescents. Observació amb microscopi d’epifluerescència
CÈL·LULES VIABLES = CÈL·LULES ELONGADES
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RECOMPTES MICROBIANS – Recomptes directes-totals versus viables
Microscòpia - mètodes
2 COLORANTS
Aquest mètode empra un procediment de tinció DUAL per a diferenciar entre cèl·lules viables i no viables.
SYTO@9 Tenyeix tant bacteris intactes com danyats. Iodur de propidi Entra en les cèl·lules danyades.
SYTO@9
Iodur de propidi
+ El propidi interactua amb el SYTO 9 i canvia la
fluorescència del SYTO.
• Classifica totes les cèl·lules com a mortes. Recuperació?
• Classifica totes les cèl·lules intactes com a viables. I si no es
reprodueixen?
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RECOMPTES MICROBIANS – Recomptes directes-Viables
Nombre més probable (NMP)
Consisteix en el recompte del nombre de tubs que presenten creixement (o la característica típica del microorganisme que
volem quantificar) en diverses sèries de tubs replicats, quan en cada sèrie s'han inoculat dilucions decimals seriades de la mostra
original (p. ex. 3 series amb 5 rèpliques).
Es fonamenta en el fet que com més gran siga el nombre de bacteris en una mostra, major serà la dilució necessària per a reduir la
densitat fins al punt de trobar la dilució en què no es desenvolupe cap bacteri seguint tubs de dilució.
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RECOMPTES MICROBIANS – Recomptes directes-Viables
Nombre més probable (NMP)
 La distribució de tubs positius i negatius en cada sèrie està tabulada
probabilísticament (taules de McCrady).
 En aquestes taules s'ofereix el nombre més probable (NMP) de
viables en la mostra original que correspondria a aquesta distribució,
així com de l’interval de valors al 95% de probabilitat.
Només s'empra en aquells casos en què els microorganismes que es 
volen quantificar:
a) No creixen en medis sòlids (o ho fan de forma lenta i ineficient).
b) Es vol enumerar una part dels viables presents que posseeix una 
característica que es manifesta millor o únicament en medis líquids.
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RECOMPTES MICROBIANS – Recomptes directes-Viables
Recomptes en medi sòlid (UFC)
 Aquest tipus de tècniques es basen en el recompte de colònies en medi sòlid.
 Assumim que cada colònia es desenvolupa a partir d’UNA ÚNICA CÈL·LULA VIABLE.
En superfície: mitjançant l’ansa colzada
En profunditat: Es diposita la mostra en una
placa buida, s‘hi aboca el medi fos, es
barreja i es deixa solidificar a la placa.
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Per filtració: Quan la càrrega microbiana és baixa, hem de filtrar la mostra,
per tal de concentrar les cèl·lules microbianes retingudes a la membrana.
Posteriorment, incubarem la membrana en un medi de cultiu adequat.
Inconvenients de la sembra en profunditat enfront de la sembra en superfície:
• Pèrdua de viabilitat de microorganismes termosensibles.
• Les colònies crescudes dins l'agar són menors que les superficials. Dificultat de recompte.
• Temps de preparació més llarg que en sembra en superfície.
• Taxa de creixement més llarga en bacteris aerobis.
RECOMPTES MICROBIANS – Recomptes directes-Viables
Recomptes en medi sòlid (UFC)
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RECOMPTES MICROBIANS – Recomptes directes-Viables
Recomptes en medi sòlid (UFC) - ANAEROBIS
Els bacteris anaerobis són bacteris que no necessiten oxigen per a viure.
• Anaerobis facultatius: creixen en presencia o manca de O2
• Microaeròfils: requereixen la mínima concentració de O2 (p. ex., 5%) i en molts casos, una concentració elevada 
de CO2 (p. ex., 10%); creixen molt poc en condicions anaeròbies
• Anaerobis obligats: no poden desenvolupar el metabolisme aerobi, però tenen tolerància variable al O2
• Estricta: tolera sols ≤ O2 al 0,5%
• Moderat: Tolera O2 al 2-8%







• Clostridios: C. perfringens; C. botulinum; C. 
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RECOMPTES MICROBIANS – Recomptes directes-Viables
Recomptes en medi sòlid (UFC) – Sistemes incubació anaerobis
L’elecció vindrà determinada pels costos, nombre de cultius, i limitacions d'espai.
Cambres d'anaerobiosis:
barreja de gasos que conté
5% de H2, 5-10% de CO2 i
85-90% de N2.
Flascons d'anaerobiosi:
l'atmosfera s'obté entre 1 i 2 h
després d'introduir uns sobres
en els quals, en afegir-hi H2O,
s'allibera H2 i CO2
Bosses d'anaerobiosi:
transport o incubació. Ús
de generadors de gasos
com flascons.
És important monitorar l'ambient anaerobi amb una tira indicadora de 
blau de metilè o de resazurina.
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RECOMPTES MICROBIANS – Recomptes viables en placa
El recompte en placa en superfície es fonamenta en el recompte de les unitats formadores de colònies que apareixen
després de dispersar una alíquota de la mostra problema (o d'una dilució d’aquesta) en la superfície d'una placa de medi sòlid.
Hi ha un límit de fiabilitat establert per als recomptes en placa, de manera que, perquè el
recompte siga vàlid, les plaques han de contenir entre 20 i 200 colònies (30 a 300 en el cas
de pour plates).
El resultat d'un recompte de colònies s'expressa sempre en nombre d'unitats formadores
de colònia (ufc) per mil·lilitre o gram de mostra, especificant el valor com una sola xifra
amb un o dos decimals, multiplicat per l'ordre de magnitud del recompte.
INCORRECTE CORRECTE 
245.000 cèl·lules/ml 2,5 x 105 ufc/ml 
84,9 x 103 ufc/g 8,5 x 104 ufc/g 
A més, cal especificar el tipus de recompte de viables en cada cas: medi de cultiu i
condicions emprades.
Laboratori de Microbiologia  
RECOMPTES MICROBIANS – Recomptes viables en placa
Procediment
Mostra: aigua/terra
Microorganismes: heteròtrofs aerobis  i mesòfils
Medi: Agar  TSA
Condicions incubació: 28 ⁰C, 24 hores, en aerobiosi
Els recomptes es realitzaran en grups de 8 estudiants per mostra i recompte.
1. Assegura't que disposes de les pipetes, una placa de medi de cultiu, tubs amb 4,5 ml de sèrum salí estèril i
una ansa colzada submergida en alcohol. Tots els tubs de diluent estèril han d'estar retolats amb la dilució de la
mostra que han de contenir (10-1 a 10-8) i les plaques, amb la identificació de la mostra i dilució que s’ha de
sembrar.
2. Agafa el matràs o botella amb la mostra i, seguint el protocol d'inoculació asèptica, transfereix 0,5 ml de 
l'aigua al tub de diluent estèril (serà la dilució 10-1 o 1/10).
3. Porta el tub a l'agitador de tubs i homogeneïtza la dilució durant 20 segons, subjectant bé el tub.
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RECOMPTES MICROBIANS – Recomptes viables en placa
Procediment
4. Agafa una nova PUNTA i transfereix, en condicions asèptiques, 0,5 ml del seu contingut al següent tub de dilució (10-2).
Repeteix l'operació fins a realitzar la dilució 10-8.
5. A partir de les dilucions realitzades, inocula 0,1 ml en les plaques de medi de cultiu.
6. Agafa l’ansa colzada del recipient amb alcohol, flameja-la breument i usa-la per
repartir els 0,1 ml que has posat en la superfície de la placa de manera que tota la
humitat superficial desaparega. Gira la placa i porta-la a incubació.
7. Calcula el nombre d'unitats formadores de colònia per ml o per gram de la mostra original i expressa el resultat en
format correcte.
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1       1       1      
R (UFC/g)= ------x ----- x------x  Rm
DM Vp Dtub
DM: dilució de mostra original
Vp: volum per placa
Dtub: dilució seriada
Rm: recompte mitjà (UFC)
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 Recompte de totals en cambra de Thoma
RECOMPTES MICROBIANS- Recomptes directes - totals
Cambres de recompte
Les cambres de recompte s'utilitzen per a determinar el nombre de partícules/cèl·lules per unitat de volum d'un líquid:
leucòcits, eritròcits, trombòcits, bacteris, espores, pol·len etc. Es recompten visualment al microscopi.
Una cambra de recompte és una quadrícula de superfície coneguda, gravada en un portaobjectes especial i proveïda
d'un cobreobjectes que permet establir una alçada precisa un cop muntat.
Zona interior
Zona exterior Zona exterior
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250.000 – 2,5 milions de cèl·lules / mL
Zona Central o 
Fons de Cambra
Profunditat cambra
RECOMPTES MICROBIANS- Recomptes directes - Totals
Cambres de recompte - Neubauer Improved
La quadrícula de recompte mostra 9 quadres grans, cadascun de 1 mm2.
Els 4 quadres grans dels cantons assenyalats amb una "L" estan dividits en 16 quadres
amb arestes de 0,25 mm.
El quadre gran central està dividit en 25 quadres mitjans amb arestes de 0,2 mm.
Cada quadre mitjà està subdividit en 16 quadres menuts amb arestes de 0,05 mm i una
superfície de 0,0025 mm2.
El 5 quadres de la diagonal central assenyalats amb una E s'utilitzen per a fer el
recompte (microbià, eritròcits, trombòcits).
Tots els quadres mitjans presenten als 4 costats línies triples. 
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RECOMPTES MICROBIANS- Recomptes directes - Totales
Cambra de recompte - Thoma
La cambra de Thoma és una retícula d'1 mm de costat dividida en 16 quadres principals, cada un dels quals està dividit en 25
quadrets petits (16 quadres grans x 25 quadrets petits = 400 quadrets totals).
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Les línies que la formen es perllonguen en les quatre direccions per facilitar-ne la
visualització al microscopi. Al costat tens una ampliació d’un dels 16 quadres
principals amb els seus 25 quadrets, amb la senyalització emprada per a distingir el
primer quadre petit de la cantonada de cada un dels grans.
El cobreobjectes que se situa sobre la cambra deixa una alçada (un cop ple per
capil·laritat amb la mostra) de 0,1 mm. Atès que la cambra (els 400 quadrets) té 1
mm2 de superfície total, el volum de mostra contingut entre un dels quadrets petits
(1/400 mm2) i el cobreobjectes és d'1 / 4.000 mm3.
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1. QUADRE: Superfície 1mm2 / objectiu de 10X
2. Compost per 16 quadres mitjans (40X)
3. Quadre mitjà: 25 quadre menuts (9 dividits
meitat)
V mostra = Llarg x Ample x Profund
V mostra = 1 mm x 1 mm x 0.1 mm
V mostra = 0.1 mm3 = 10-4 ml = 0.1 µl
LOCALITZAR CÈL·LULES (10X) COMPTAR CÈL·LULES (40X)
1 mm
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LOCALITZAR CÈL·LULES (10X) COMPTAR CÈL·LULES (40X)
V per quadre = [1/4000] mm3 
És necessari comptar almenys 20 quadrets en diagonal (és a dir, tots els quadrats d'una de les diagonals)
per a obtenir un recompte fiable. El criteri ha de ser definit (p. ex. Incloent-hi aquelles cèl·lules que toquen
el costat superior i dret de cada quadret), encara que es troben parcialment fora. Seguint aquest criteri,
recomptem les cèl·lules assenyalades en verd i no recomptem les roges.
UFCmostra =[(X)quadrets : V per quadre] = UFC/µl
RECOMPTES MICROBIANS- Recomptes directes - Totales
Example de recompte
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RECOMPTES MICROBIANS- Recomptes directes - Totales





Cèl·lules en líquid lumbar
MALASSEZ
Cèl·lules en líquid lumbar o 
recompte de nematodes
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RECOMPTES MICROBIANS - Cambra de recompte
1. Situa el cobreobjectes sobre les dues cambres gravades a la zona central elevada, de manera que les dues 
quadrícules queden cobertes.
2. Prepara una suspensió de llevat Saccharomyces cerevisiae.
3. Ompli una pipeta Pasteur amb una suspensió de cèl·lules de llevat.
4. Recolza la punta al costat del cobreobjectes de la cambra i deixa que s‘òmpliga l'espai entre porta i cambra
per capil·laritat. Repeteix l'operació a l'altra cambra del portaobjectes.
Procediment
5. Porta la cambra al microscopi i enfoca una de les dues quadrícules amb l'objectiu 10x. 
7. Centra el camp sobre una de les cantonades de la graella, la que tinga el seu quadret de
la cantonada travessat per dues línies fines que es perllonguen per tota la fila/columna de
quadrets petits.
h tps://www.youtub .com/watch?v=JCpCOhm8a50
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6. Guia't per les línies paral·leles que s'estenen més enllà de la quadrícula.
RECOMPTES MICROBIANS - Cambra de recompte
Procediment
8. Passa a l'objectiu de 40x sense moure la platina i ajusta l'enfocament: has de poder veure tot un
quadre principal amb els seus 25 quadrets petits.
9. Comença el recompte pel quadret encreuat i ves anotant les cèl·lules d'aquest i dels altres quatre
quadrets (sense creu) de la diagonal.
10. Canvia de camp i enfoca el següent quadre principal de la diagonal que estàs seguint: el seu primer
quadret (el 6è del recompte) haurà d'estar encreuat per dues línies fines. Recompta les cèl·lules
d'aquest quadre i dels quatre següents (sense creuar) i repeteix l'operació fins que hages explicat els
20 quadrets de la diagonal completa.
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Recompte microbià
 Resolució problemes de recompte
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Calcula el nombre de microorganismes viables per gram de terra, tenint en compte que has ressuspès
25 g de terra en 75 ml d’aigua de peptona. A partir d'aquesta solució “mare” has fet 4 dilucions
decimals (1 ml en 9 ml d'aigua de peptona) seriades i, en sembrar, has portat 100 µl de cada tub
(dilució) a placa, de manera que s’han obtingut 50 colònies en l’última de les dilucions.
RECOMPTE DELS MICROORGANISMES 
HETERÒTROFS EN PLACA





(UFC/g de mostra) 
25 g ≈ 25 ml  ρ = 1 g/ml
[25 ml : 100 ml]  100     1       1      
R (UFC/ml)= ------x ----- x------x  50
25     0.1 10-4
DM: Dilució de mostra original
Vp: Volum per placa
Dtub: Dilució seriada
Rm: Recompte mitjà (UFC)
2 x 10 7 UFC/g
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El nombre d’UFC d'un cultiu bacterià es 19 x 108.
Sabent que el recompte en placa en la qual havia estat sembrat 10 µl de mostra és 19, quina és la
dilució que s'ha considerat per fer el càlcul?
1       1        1
19 x 108 = ------x ----- x------x  19
1     0.01    X
DM: Dilució de mostra original
Vp: Volum per placa
Dtub: Dilució seriada
Rm: Recompte mitjà (UFC)
Dilució = 10-6
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 Fem créixer en un medi líquid un fong i, una vegada crescut, passem a
fer el recompte d'espores produïdes en cambra de Thoma.
21 21 24 18 22 14 9 20 19 9
20 21 22 25 20 22 20 14 26 24
23 18 11 23 24 17 27 26 19 21
 Els resultats que s'obtenen de recomptar 30 QUADRETS de la
cambra són
1 quadre: 0.05 mm costat – 0.1 mm alçada
Inocular 50 g farina amb 106 espores/g
Quants ml de la dilució [1:5] necessitem?
 El nombre d'espores al microscopi és massa gran, i fem una dilució 1/5.
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21 21 24 18 22 14 9 20 19 9
20 21 22 25 20 22 20 14 26 24
23 18 11 23 24 17 27 26 19 21
Inocular 50 g farina amb 106 espores/g
Quants ml de la solució diluïda necessitem?
Suspensió original  fem una dilució 1/5 
600 cèl·lules 
600
X (cél/µl) = ---------------------------------------
(0.05x0.05) * 0.1 * 30
X (cèl/ml) = 8x107
Necessitem 50g x 106 espores/g
=5 x 107 espores 0.625 ml dilució
cèl·lules recomptades
Cèl·lules per µl de volum = ---------------------------------------------------
superf. compt. (mm2)x profunditat de la cambra (mm) x dilució 
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 Hem de fer un recompte de viables en placa mitjançant dilucions seriades.




 Portem 0.2 ml de cada dilució a placa (per triplicat). Incubem 28 ⁰C, 5 dies.
10 -1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 10-7
EXP1 4.6x105 5.1x104 7.6x103 871 93 18 0
EXP2 3.8x105 4.6x104 6.7x103 779 84 15 1
EXP3 1.6x105 5.4x104 6.2x103 860 78 16 1
Quin és el nombre de microorganismes viables per 100 ml?
1        1             
R (UFC/ml)= ------x ----- x  [(93+84+78)/3]
0.2     10-5
R (UFC/ml) = 4.2 x 107 UFC/ml R (UFC/ml) = 4.2 x 109 UFC/100ml
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Tenim una mostra de 15.63 g de carn i hem de determinar la presència d'un bacteri A
 Gram (+)
 Catalasa (+)




V final = 90.63 ml 
10-3 10-4 10-5 10-6 10-7
EXP1 2.3x103 442 42 7 0
EXP2 2.9x103 398 37 10 1
EXP3 1.9x103 389 52 5 1
Dilucions i recompte en 
placa TSA (37 ⁰ C, 2 dies)
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15.63 g carn 75 ml solució salina 
V final = 90.63 ml 
10-3 10-4 10-5 10-6 10-7
EXP1 2.3x103 442 42 7 0
EXP2 2.9x103 398 37 10 1
EXP3 1.9x103 389 52 5 1
UFC/g 
1                1            1   
R (UFC/ml)= -----------------x ----- x  ------ x [(42+37+52)/3]
(15.6/90.63)     10-5 0.2
1.27 x 108 UFC/g 
 SESSIÓ X. Titulació de 
BACTERIÒFAGS
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Els virus són partícules infeccioses, d'una mida entre 20 i 300 nm, constituïdes per un àcid nucleic,
DNA o RNA, amb una organització estructural simple, que necessiten un hoste per a replicar-se i
sobreviure.
Què són els VIRUS? 
VIRUS ‘Verí’ en llatí 
La part central del virus la constitueix el genoma o nucleoide, que es troba envoltat per una coberta
proteica anomenada càpside (o càpsida). En alguns virus trobem una altra estructura més externa,
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Bacteriòfags: són virus que infecten els bacteris
Què són els VIRUS? 
Cicle lític
El virus es multiplica a dintre de la
cèl·lula bacteriana i culmina amb
la lisi i mort cel·lular.
Cicle lisogènic
El virus es multiplica a dintre de la
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Què són els BACTERIÒFAGS? 
Al medi natural, un únic fag
produeix 1024 infeccions 
bacterianes per segon.
En 24 h el 40% del bacteris 
als oceans han sigut 
destruïts pels fags.
Elevada especificitat bacteriòfag-bacteri diana
[BACTERIÒFAG – ESPECIE BACTERIANA] 
[BACTERIÒFAG – SOCA BACTERIANA] 
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-Afavoreixen l’ efecte dels 
probiòtics.
-Estudi d'aplicació en àmbit  
clínic, agropecuari, i     
alimentari
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Utilització dels “bacteriòfags en clínica” 
Bèlgica, França, 
Suïssa
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Recompte de VIRUS: clapes en placa
La quantitat de virions (UFP, unitats formadores de 'placa' o clapa) d'una suspensió de bacteriòfags pot
determinar-se mitjançant un recompte en placa de les clapes que produeixen sobre un hoste adequat les
diverses dilucions decimals del lisat (sobrenadant d'un cultiu de fags).
HOSTE
bacteri en fase exponencial 
de creixement
LISAT BACTERIOFAGS
A i B Escherichia coli B(10 ml en medi líquid) 
Treball en dos grups
Grup A
Grup B
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Recompte de VIRUS: clapes en placa






TOP Agar + E.coli + Colifag
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Recompte de VIRUS: clapes en placa
8 plaques de 
LB-Agar sòlid
10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 10-7 10-8
TOP Agar + E.coli + Colifag
8 tubs de TOP Agar 
inoculats
RECOMPTES MICROBIANS – Titulació de bacteriòfags
Procediment
1. El primer estudiant pren 0,5 ml del tub d’Eppendorf que conté el lisat del fag amb una pipeta automàtica proveïda
de punta blau estèril. Obri en condicions asèptiques el primer tub de dilució (10-1) i hi diposita els 0,5 ml.
2. S’homogeneïtza el contingut del tub de dilució en l'agitador.
3. A partir d'aquest tub, es transfereix 0,5 ml al següent per obtenir la dilució 10-2, s’homogeneïtza i es repeteix el
procés fins que totes les dilucions del lisat estiguen fetes. Cada estudiant del grup fa una dilució amb una nova pipeta.
4. Es pren un tub de Top-agar fos del bany i es portar al lloc de la bancada.
5. En condicions asèptiques, es prenen 0,5 ml de cultiu d'E. coli B amb una pipeta estèril d'1 ml i se’ls
introdueix al tub de Top-Agar fos.
6. Amb una pipeta estèril d'1 ml, es pren 1 ml de la dilució que haja realitzat cada estudiant i s’introdueix
al tub de Top-Agar, al costat de les cèl·lules d'E coli B.
7. S’homogeneïtza el contingut del tub fent-lo rodar breument entre els palmells de la mà i s’aboca
immediatament a la placa que conté l’L-agar solidificat. L'agar fos ha de cobrir tota la superfície de l’L-agar.
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RECOMPTES MICROBIANS – Titulació de bacteriòfags
Procediment
8. Es deixa la placa en repòs a la bancada fins que se solidifique totalment.
9. S’inverteixen les plaques i es porten a incubació a 37 ⁰C durant 24 hores (48 h).
10. Es retiren de l'estufa i s’observen les plaques a la recerca de clapes a la gespa.
11. Es compten les clapes en aquella placa que en tinga un nombre adequat i es 
calcula el contingut en unitats formadores de clapes del lisat original.
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Recompte de VIRUS: clapes en placa
Títol viral
(UFP/ml) 
Nre. plaques de lisi x factor de dilució
=  _________________________________
Volum inoculat 
 SESSIÓ XI. Antibiograma
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ANTIBIOGRAMA
L’ANTIBIOGRAMA o ESTUDI DE SENSIBILITAT defineix l'activitat in vitro d'un antibiòtic (o antimicrobià d'origen
natural o sintètic) enfront d'un microorganisme determinat i reflecteix la seua capacitat per a inhibir el creixement d'un
bacteri o població bacteriana.
• L’antibiograma té com a objectiu avaluar en el laboratori la resposta d'un microorganisme a un o a diversos







inhibeixen el creixement 
dels microorganismes 
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Mecanismes d'acció dels antibiòtics. Funció i estructura 
 Inhibidors de la síntesi de paret cel·lular: Els antibiòtics més efectius són els que interfereixen





 Inhibidors de síntesi proteica: Amiloglucòsids (estreptomicina, kanamicina, neomicina, tobramicina);
tetraciclines, macròlids, cloramfenicol.
 Antagonistes metabòlics: sulfonamides, trimetoprim, isoniazida, dapsona
 Inhibidors de la síntesi d'àcids nucleics: Quinolones (àcid nalidíxic, ciprofloxacina, norfloxacina)
Greater selective toxicity – higher therapeutic ratio
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Avaluació de l'efectivitat d'un agent antimicrobià 
 Composició de la població microbiana: presència de formes esporulades, estat de creixement, etc.
 Concentració de l'agent antimicrobià: efectivitat augmenta de manera exponencial fins a un punt.
 Temps d'exposició: com més llarg és el temps d'exposició, més efectivitat antimicrobiana.
 Temperatura: temperatures més elevades afavoreixen la penetració de la substància antimicrobiana.
 Condicions ambientals: factors que protegeixen o afecten negativament la resistència bacteriana.
 Concentració bacteriana: major concentració de bacteris requereix tractaments més intensos.
Bactericida
Bacteriostàtic
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ANTIBIOGRAMA
Mètodes bàsics per a l’estudi de la sensibilitat
• Mètodes de difusió:
• Mètode de l'antibiograma disc-placa
• Mètode del test d’Epsilon (E-test)
• Mètodes de dilució
CMI CMB
Mètodes especials per a l’estudi de la sensibilitat
• Concentració mínima bactericida: 
• Macrodilució en tub
• Microdilució en placa
• Corba de letalitat o mort











Relació CMI versus diàmetre de l'halo observat en placa
Concentració Mínima Inhibitoria
ANTIBIOGRAMA – Mètodes de difusió
Antibiograma – Mètode disc-placa
L’antibiograma disc-placa és un dels mètodes que el CLSI recomana per a la determinació de la sensibilitat bacteriana als
antimicrobians.
La metodología seria:
1. Es dipositar un disc impregnat amb l'antimicrobià sobre la superfície d'una placa
Petri inoculada amb el microorganisme
2. El disc absorbeix l'aigua superficial i l'antimicrobià difon per l'agar.
3. L'antibiòtic difon radialment a través de la grossària de l'agar a partir del disc i es forma
un gradient de concentració.
4. Transcorregudes 18-24 hores d'incubació, els discos apareixen envoltats per una
zona d'inhibició.
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ANTIBIOGRAMA – Mètodes de difusió
Antibiograma – Mètode disc-placa
Els mètodes disc-placa NO PERMETEN una lectura directa del valor de la CMI.
Com quantificar?
Haver contrastat prèviament el 
sistema disc-placa amb un gran 
nombre de soques de CMI conegudes
Mètode de dilució
Recta de concordança 
(recta de regressió 
(CMI/diàmetre))
Valor diàmetre de la 
soca problema
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[Conc] creixent
C1 C2 C3 C4















27 DE FEBRER DE 2017 | GINEBRA - L’Organització Mundial de la Salut (OMS) publica la seua primera llista de «patògens
prioritaris» resistents als antibiòtics, incloent-hi 12 famílies de bacteris estimats més perillosos per a la salut humana els
pròxims anys.
















Patògens prioritaris per la R&D de nous antibiòtics
Laboratori de Microbiologia  
ANTIBIOGRAMA – Mètodes de difusió Antibiograma – Mètode E-Test
El principi d'aquest mètode és una expansió de la tècnica de difusió en disc. En el mètode E-test
podem, mitjançant lectura directa, determinar la concentració inhibitòria mínima (CMI).
Consisteix en una tira de plàstic no porós de 6 cm de llarg per 5 mm d'ample que incorpora un
gradient predefinit d'antimicrobià equivalent a 15 dilucions.
Després de la incubació de les plaques, es pot observar una zona d'inhibició el·lipsoidal i
simètrica. Després de la incubació la CMI serà el valor obtingut en el punt en el qual
l'extrem d'inhibició fa intersecció amb la tira.
El protocol és el mateix que el mètode de placa-disc.
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ANTIBIOGRAMA – Mètodes de dilució
Aquests mètodes es fonamenten en la determinació del creixement del microorganisme en presència de concentracions
creixents de l'antimicrobià, que es troba diluït en el medi de cultiu (brou o agar).
 Macrodilució. Les primeres determinacions es van realitzar emprant bacteris de tubs amb brou de cultiu amb un interval
determinat d'antimicrobià.
 Microdilució. S'usen micropipetes i plaques de microtitulació. Mètodes automatitzats.
 Dilució en agar. Cada placa, amb una certa concentració d'antimicrobià, permet inocular simultàniament un gran nombre
de microorganismes. S'usen sistemes d'inoculació múltiple.
Tradicionalment aquests mètodes s'han emprat per a la determinació de la CMI i la concentració mínima bactericida (CMB)
dels antimicrobians.
Dilucions de l'antimicrobià en 
progressió geomètrica en base 2 Inoculació LecturaIncubació
La gran quantitat de variables (dependents del microorganisme, del medi de cultiu, de l'inòcul) que influeixen en aquests
mètodes són responsables d'oscil·lacions en el resultat finalment obtingut. Per això, per a avaluar-los correctament, cal
realitzar-los de forma estandarditzada.
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Dilució en brou
L’EUCAST recomana per a la majoria dels microorganismes utilitzar brou Mueller-Hinton, al qual
s'afegiran els suplements necessaris per a assegurar el creixement d'organismes exigents.
MÈTODE DE MACRODILUCIÓ
En el mètode de macrodilució s'empra per cada combinació
microorganisme/antimicrobià una bateria de tubs.
En el mètode de microdilució cadascun dels pouets de la
placa de microtitulació amb pouets de fons en U representa
un dels tubs del mètode de macrodilució.
MÈTODE DE MICRODILUCIÓ
ANTIBIOGRAMA – Mètodes de dilució
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ANTIBIOGRAMA – Mètodes especials
CONCENTRACIÓ MÍNIMA BACTERICIDA
El seu objectiu és determinar la menor concentració d'un antimicrobià que és capaç d'inactivar cèl·lules bacterianes.
Es parteix dels mateixos mètodes utilitzats per a obtenir la CMI per dilució en brou i les seues modificacions per a bacteris
exigents. Es pot obtenir emprant el procediment de macrodilució en tub.
El que es pretén és comprovar en els tubs o pouets
sense creixement quina concentració
d'antimicrobians ha reduït càrrega microbiana, no




Es considera CMB la
menor concentració
d'antimicrobià que ha
matat el 99,9% de l'inòcul
original.
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Reduïm 3 cicles log10
ANTIBIOGRAMA – Mètodes especials
Corba de letalitat o de mort
 És un mètode cinètic de determinació del poder bactericida. Es valora la capacitat de
matar en relació amb el temps i amb diferents concentracions fixes d'antimicrobià.
En aquest sentit és complementari de la CMB.
 Proporcionen una informació important sobre la dinàmica de l'acció bactericida d'un
antimicrobià i sobre la relació entre la concentració d'antimicrobià i la seua activitat
microbicida.
 El poder bactericida es determina en la caiguda de 3 logaritmes decimals (99,9%) en un temps determinat. És imprescindible el
càlcul de la CMI preferentment pel mètode de dilució en brou.
 S'utilitza fonamentalment en investigació de nous antimicrobians o patògens emergents.
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ANTIBIOGRAMA – Combinació d'antimicrobians
Una de les estratègies emprades per a combatre l'alarmant fenomen de la resistència i multiresistència als antibiòtics comprèn
la combinació d'antibiòtics tradicionals amb nous compostos antimicrobians (naturals i sostenibles – p.ex.
procedents d'algues)
L'efecte de la combinació entre agents antimicrobians pot ser:
 Indiferència: l'activitat dels dos antimicrobians no difereix de l'activitat del més efectiu en solitari.
 Addició: l'activitat dels dos antimicrobians és aproximadament la suma de les activitats dels dos antimicrobians separats.
 Sinergisme: l'activitat dels dos antimicrobians és significativament major que l'addició de les activitats dels dos
antimicrobians separats.
 Antagonisme: l'activitat dels dos antimicrobians junts és significativament menor que la suma de les activitats dels dos
antimicrobians separats.
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ANTIBIOGRAMA – Combinació d 'antimicrobians
El propòsit d'estudiar les combinacions d'antimicrobians és determinar si existeix sinergisme, la qual cosa permetria 
potenciar la seua aplicació per a contrarestar el desenvolupament de resistència en els microorganismes.
Una de les proves més utilitzades in vitro per a estudiar el
comportament de sistemes binaris d'agents antimicrobians és la
titulació de tauler d'escacs.
L'assaig es realitza en plaques de microtitulació en què en els seus
pouets s'introdueixen el cultiu d'estudi, siga la soca indicadora o
microorganisme a determinar susceptibilitat a una determinada
concentració (~104 UFC/ml), a més de les dilucions dels antimicrobians
en estudi (A i B), i s’incuba la placa a les condicions de temperatura i
temps òptimes de creixement.
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ANTIBIOGRAMA
En la pràctica es determinarà el patró de resistència/sensibilitat de diferents bacteris enfront de diversos antimicrobians.
Procediment
1. Utilitza un cultiu jove del bacteri problema que estiga creixent en medi líquid o una suspensió en sèrum salí a partir
del creixement en medi sòlid: s'inocula amb diverses gotes (~ 0,4 ml) la superfície d'una placa d'agar Mueller-Hinton utilitzant
una pipeta Pasteur estèril.
2. Reparteix l'inòcul per tota la superfície de manera uniforme amb un escovilló estèril prèviament amarat amb la suspensió
del bacteri, escombrant tota la superfície en diverses direccions.
3. Deixa assecar la placa fins que l'agar haja absorbit tota la humitat.
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1. E. coli 4. Klebsiella 7. Micrococcus
2. Salmonella sp. 5. Pseudomonas 8. Bacillus sp. 
3. Proteus 6. S. aureus
1. Àcid oxolínic 4. Amoxicil·lina 7. Clindamicina
2. Polimixina B              5. Nitrofurantoina 8. Ceftazidima
3. Novobiocina 6. Kanamicina 9. AMC
ANTIBIOGRAMA
Procediment
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4. Diposita en la superfície de la placa els discos, traient-los amb cura dels seus cartutxos amb una pinça metàl·lica
plana prèviament flamejada amb alcohol. Procura que els diferents discos estiguen equidistants i queden fixos en la superfície
de l'agar.
5. Inverteix totes les plaques de cada bacteri i porta-les juntes a l'estufa. Incuba-les ~ 18 h a la temperatura òptima del bacteri.
6. Mesura els halos d'inhibició amb un regle en mil·límetres i compara els resultats amb una taula com la que s'ofereix en la
pàgina anterior. Anota si el bacteri és sensible, intermedi o resistent als antimicrobians utilitzats. Anota també qualsevol
incidència, com puga ser l'aparició de colònies dins de l'halo d'inhibició d'algun dels compostos assajats.
1. La kanamicina A, antibiòtic del grup dels aminoglucòsids.
2. L’estreptomicina, antibiòtic del grup dels aminoglucòsids.
3. La polimixina B (PB), equivalent a colistina (bactericida enfront dels gramnegatius).
4. L’amoxicil·lina (AML) és un antibiòtic del grup de les penicil·lines..
5. L’imipenem (IPM) és un antibiòtic beta-lactàmic. Primer membre de la família dels antibiòtics carbapenem.
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6. La combinació ampicil·lina/sulbactam (SAM) està conformada per l'antibiòtic ampicil·lina, derivat de la
penicil·lina, i sulbactam, un inhibidor de l'enzim bacterià beta-lactamasa.
7. Ciprofloxacina, fluoroquinolones
EUCAST – EUROPEAN COMMITTEE ON ANTIMICROBIAL SUSCEPTIBILITY TESTING
8.La nitrofurantoïna (F) “miscellaneus agents”
La kanamicina A, antibiòtic del grup dels aminoglucòsids,
d'ampli espectre, bactericida actiu enfront de bacteris
grampositius, gramnegatius i Mycobacterium, efectiu contra
diverses infeccions. A causa de la seua freqüent toxicitat, l 'ús
de la kanamicina s'ha limitat a l'ús tòpic i oral.
 Inhibidor de la síntesi proteica
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La nitrofurantoïna (F) altera els ribosomes i altres molècules
bacterianes. Interfereix en diverses rutes enzimàtiques
vinculades a respiració cel·lular, metabolisme glucídic,
síntesi proteica, ADN, ARN, i paret bacteriana.
Tractament de malalties del tracte urinari.
L’amoxicil·lina (AML) és un antibiòtic del grup de les
penicil·lines. Representa actualment al nostre país el 50%
dels antibiòtics emprats. L’amoxicil·lina impedeix la
formació de la paret cel·lular dels bacteris i n’afavoreix,
per tant, la destrucció. És efectiva contra un ampli espectre
de bacteris.
La polimixina B (PB) posseeix acció bactericida contra quasi
tots els bacils Gram (-), a excepció de Proteus. Les polimixines
augmenten la permeabilitat de la membrana de la cèl·lula
bacteriana. Tots els bacteris Gram (+), fongs i cocs Gram (-)
posseeixen resistència al sulfat de polimixina B.
Tractament d'infeccions dèrmiques.
Produït per Bacillus polymyxa.
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L’imipenem, antibiòtic beta-lactàmic. És principalment
bactericida. Inhibeix la tercera i última etapa de la síntesi de
la paret cel·lular bacteriana.
L’estreptomicina (S) és antibiòtic aminoglucòsid; bactericida
d’espectre limitat.
Profilaxi d’endocarditis bacteriana i tuberculosi.
L’ampicil·lina/sulbactam (SAM), tractament d'infeccions
causades per bacteris resistents als antibiòtics beta-
lactàmics.
Ciprofloxacina (CIP), grup fluoroquinolones.
Paralitza la replicació bacterial de l’ADN quan s’uneix amb un
enzim anomenat DNA-girasa.
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Streptomycin: Diàmetre > 14 mm sensible / MIC < 512 mg/L
Streptomycin: Diàmetre < 14 mm resistent / MIC> 512 mg/L
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POLYMIXIN B
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Salmonella sp.
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Pseudomonas sp.
 SESSIÓ XII. Enzims hidrolítics 
extracel·lulars 
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Una de la tasques fonamentals del laboratori de microbiologia és
l'aplicació d'una metodologia precisa que permeta la
identificació dels microorganismes.
MÈTODES D’IDENTIFICACIÓ MICROBIANA
Amb l'objectiu d’identificar l’agent etiològic responsable del procés
infecciós i per a conèixer les implicacions patogèniques/patològiques, l’evolució
clínica, i per a aplicar una teràpia antimicrobiana eficaç, un pilar fonamental en la
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Laboratori de Microbiologia  
MOSTRES CLÍNIQUES, ALIMENTÀRIES O AMBIENTALS  
Individu malalt Productes o matrius 
altament contaminats
Barreja complexa de microorganismes
1. Obtenir mostres representatives de la mostra a analitzar
2. Mostres en quantitat adequada
3. Processament d'obtenció i anàlisi en condicions asèptiques
4. Diagnòstic abans d'iniciar un tractament
Identificació
microbiana





Actualment, la identificació bacteriana es realitza principalment per mitjà de mètodes convencionals. La identificació fenotípica
bacteriana es basa fonamentalment en la comparació de les característiques fenotípiques de bacteris desconeguts amb









• Propietats bioquímiques i 
metabòliques
L'experiència del microbiòleg és fonamental per a
l'elecció d'una prova o una bateria de proves de manera
seqüencial, en funció de la fiabilitat d'aquestes, del
gènere o de l'espècie bacteriana que es pretén
identificar i de l'origen de l'aïllat bacterià.
ACTIVITATS MICROBIANES
Laboratori de Microbiologia  
Mètodes fenotípics







































SISTEMES MINIATURITZATS (10-50 proves)
ACTIVITATS MICROBIANES
IDENTIFICACIÓ - Mètodes fenotípics
 ACTIVITATS HIDROLÍTIQUES EXTRACEL·LULARS
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Bacteris i fongs són incapaços de realitzar processos d'endocitosi, cosa que impedeix que puguen ingerir partícules





































Aquests microorganismes són capaços de produir i excretar al medi enzims amb capacitat per hidrolitzar extracel·lularment
diversos tipus de macromolècules, i així produeixen molècules més menudes (monòmers, dímers, oligòmers) que seran
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Bacteris i fongs són incapaços de realitzar processos d'endocitosi, cosa que impedeix que puguen ingerir partícules alimentàries o 
aprofitar macromolècules en suspensió en el medi extern directament com a fonts de nutrients. 
ACTIVITATS MICROBIANES- Activitat enzimàtica extracel·lular
ACTIVITATS MICROBIANES- Activitats enzimàtiques extracel·lulars
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ACTIVITATS MICROBIANES - Activitats enzimàtiques extracel·lulars
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ACTIVITATS MICROBIANES- Activitat enzimàtica extracel·lular
OBJECTIU: S’assajaran en aquesta pràctica 4 activitats hidrolítiques diferents: la hidròlisi de midó, caseïna, Tween-80, del 
DNA.
MEDIS DE CULTIU:
 AGAR CASEÏNA: La presència de caseïna confereix al medi un aspecte opac que desapareix quan la caseïna ha estat
hidrolitzada. Al voltant dels microorganismes proteolítics sobre caseïna ha d'aparèixer al medi un halo transparent. Els no
proteolítics no produeixen canvi en l'aspecte original del medi.
 AGAR TWEEN-80: El medi conté un lípid sintètic que presenta enllaços èster entre el sorbitol i l'àcid oleic (Tween-80).
Conté, a més, sals de calci. Si el microorganisme posseeix activitat estearasa (lipasa), hidrolitzarà l'enllaç èster i alliberarà
l'àcid oleic del Tween-80. Aquest àcid oleic, en presència d'un excés de Ca+2 precipitarà en forma de petits cristalls d’oleat
càlcic que formaran un halo opac al voltant del creixement.
Agar caseïna
Activitat lipasa en tween
agar
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ACTIVITATS MICROBIANES - Activitats enzimàtiques extracel·lulars
 AGAR MIDÓ: Per revelar la presència de midó cal tenyir-lo amb lugol. Afegeix un parell de mil·lilitres de lugol a la placa i
observa el desenvolupament del color violeta fosc en aquelles zones on hi ha midó. Si apareixen halos transparents al voltant
del creixement d'un microorganisme, això indica que hi ha hagut hidròlisi del polisacàrid.
 AGAR DNAsa: Igual que en el cas anterior, cal revelar la presència de DNA sense hidrolitzar. Per fer-ho s'utilitza la precipitació
d’aquest amb uns mil·lilitres de HCl 1N que s'afegeixen a la placa. Després d'uns minuts, el DNA precipitat torna opaques totes
aquelles zones del medi on l'àcid nucleic no ha estat degradat. Al voltant del creixement dels que produïsquen DNasa
extracel·lular apareixerà un halo transparent.
 AGAR SANG: L'agar sang és un medi d'aïllament especialment dissenyat per a facilitar el creixement de microorganismes
exigents, bacteris grampositus i totes les espècies trobades en mostres d'origen clínic. Conté una barreja de peptones
particularment adaptada al cultiu de microorganismes exigents (estreptococs, Listeria, Helicobacter, etc.). La presència de
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ACTIVITATS MICROBIANES - Activitats enzimàtiques extracel·lulars
Procediment
1. Cada grup de quatre persones disposarà de quatre soques microbianes i de quatre plaques dels següents medis: agar
caseïna, agar midó, agar tween-80 i agar DNasa. Cal dividir cada placa en 4 sectors amb un retolador resistent a l'aigua per la
base i retolar el nom d'un dels microorganismes en cada sector.
2. Utilitzant l’ansa redona i mitjançant els procediments asèptics habituals, cal inocular cada sector de cada placa amb un
microorganisme i fer una sola estria en el centre d’aquest.
3. Cal repetir el procés amb el segon microorganisme i inocular així el segon sector de cada placa.
4. Es porten les quatre plaques a incubació (28 ⁰C, 2-5 dies).
5. Transcorregut el temps d'incubació, cal llegir el resultat de les proves seguint els criteris que s'indiquen i anotar-lo en una
taula.
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Aeromonas Serratia
E. coli S. aureus
 SESSIÓ XIII. Metabolisme dels 
carbohidrats en absència i 
presència de O2
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 METABOLISME MICROBIÀ
Metabolisme: conjunt de reaccions químiques que es produeixen en la cèl·lula
 Obtenir energia química de l 'entorn i emmagatzemar-la 
 Convertir els nutrients exògens en unitats precursores de components cel·lulars










NO3-, SO4-2 ATP, piruvatO2
FERMENTACIÓ RESPIRACIÓ anaeròbica RESPIRACIÓ aeròbica
Comp. 
orgànic
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ACTIVITATS MICROBIANES- Oxidació-fermentació
La capacitat d'un bacteri per a metabolitzar carbohidrats de manera oxidativa o fermentativa en condicions aeròbies o
anaeròbies és una de les característiques bàsiques de la identificació.
Medi d'Hugh i Leifson
- Una petita quantitat de peptona com a font de N,
- un carbohidrat (habitualment glucosa, però es pot investigar qualsevol altre) com a font de C i energia,
- una baixa concentració d'agar (medi semisòlid),
- un indicador de pH (blau de bromotimol) que és groc a pH àcid, verd a pH neutre i blau a pH alcalí.
pH àcid (pH < 6)
pH neutre (pH = 6.5-7.5)
pH alcalí (pH 8-14)
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ACTIVITATS MICROBIANES- Oxidació-fermentació
Procediment
1. Retola els dos tubs de medi amb el nom del bacteri que s’ha d’inocular.
2. Esterilitza una ansa recta en tota la seua extensió i pren l’inòcul del bacteri impregnant
l'extrem del filferro.
3. Obre un dels tubs de O / F en condicions asèptiques i inocula l'agar en tota la seua
profunditat punxant amb l’ansa recta. Tanca el tub.
4. Inocula de la mateixa manera el segon tub.
5. Agafa una petita quantitat de vaselina estèril d'un matràs amb una pipeta estèril de plàstic
d'un sol ús, flameja la boca del matràs després d’obrir-lo i abans de tancar-lo, com és habitual.
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6. Introdueix a un dels dos tubs de O / F la quantitat necessària de vaselina estèril perquè el tub quede segellat amb aprox. 1
cm de vaselina sobre l'agar. Descarta la pipeta o introdueix-la en la funda original perquè la puga utilitzar un altre company.
7. Porta a covar els dos tubs a 28 ⁰C durant 24-48 h i, un cop transcorregut aquest temps, anota els resultats i interpreta’ls
d'acord amb la taula prèvia.
ACTIVITATS MICROBIANES- Oxidació-fermentació
Procediment
Laboratori de Microbiologia  
AerobiosiAnaerobiosi
ACTIVITATS MICROBIANES- Oxidació-Fermentació
La capacitat d'un bacteri per a metabolitzar carbohidrats de manera oxidativa o fermentativa en condicions aeròbies o
anaeròbies és una de les característiques bàsiques de la identificació.
Laboratori de Microbiologia  
Pseudomonas Alcaligenes
Enterobacteriaceae
Gèneres ràpida fermentació: E. coli, Klebsiella, Enterobacter
Gèneres lenta fermentació: Serratia i Citrobacter




La capacitat d'un bacteri per a metabolitzar carbohidrats de manera oxidativa o fermentativa en condicions aeròbies o
anaeròbies és una de les característiques bàsiques de la identificació.
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Pseudomonas     Alcaligenes
Gram (-) no fermentadors de la GLUCOSA
Gènere Pseudomonas  
Enterobacter E.coli
ACTIVITATS MICROBIANES- Oxidació-fermentació
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Per tal de posar de manifest la propietat
fermentativa o oxidativa dels bacteris,
s'utilitza aquest medi semisòlid. La prova
es realitza amb dos tubs per cada
mostra. Ambdós són inoculats amb el
bacteri problema, un dels dos es cobreix
amb vaselina, per garantir condicions
anaeròbiques.
El medi d’OF va ser desenvolupat per Hugh & Leifson, que descobriren la importància taxonòmica de la distinció entre
el metabolisme fermentatiu i l’oxidatiu dels carbohidrats per part dels bacteris gramnegatius.
Metabolisme dels carbohidrats enfront de O2
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Metabolisme 
oxidatiu/fermentatiu
ROIG DE METIL (RM) PROVA VOGES-PROSKAUER (VP)
PROVA OXIDACIÓ FERMENTACIÓ (O/F) 
Oxidació de la glucosa VIA AERÒBIA Fermentació carbohidrats VIA 
ANAERÒBIA
[Peptona:Carbohidrat] = [1:5] 
Altres medis nutritius complexos
[Peptona:Carbohidrat] = [2:1] 
Hugh-Leifson agar
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Metabolisme fermentatiu - Enterobacteris prova MR-VP
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Enterobacteriaceae
Fermentació acidomixta Fermentació butanediòlica
pH < 4.2 producció àcids variats ROIG
pH > 4.2                   GROC- ATARONJATPROVA ROIG DE METIL
PROVA VOGES-PROSKAUER
Metabolisme fermentatiu - Enterobacteris prova MR-VP
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pH < 4.2 producció àcids variats ROIG
pH > 4.2                   GROC- ATARONJAT
 El roig de metil és un indicador amb interval de pH entre 6 (GROC) i 4.2 (ROIG).
 El pH al qual el roig de metil detecta àcids és molt més baix que altres indicadors en cultiu bacteriològic.
 Es requereix una elevada producció d'àcids per a provocar el viratge de color en ROIG DE METIL; àcids làctic,
acètic, fòrmic de la utilització de la glucosa.
Prova ROIG DE METIL (MR)
IDENTIFICACIÓ al nivell d'espècie dels bacils entèrics 
gramnegatius
Metabolisme fermentatiu - Enterobacteris prova MR-VP
Laboratori de Microbiologia  
OBJECTIU: Determinar la capacitat de produir un producte
final neutre, l’acetilmetilcarbinol (acetoïna), a partir de la
fermentació de la glucosa (fermentació butanediòlica).
Prova VOGES-PROSKAUER
Detecció acetoïna a partir de la fermentació 
butanediòlica de la glucosa
Metabolisme fermentatiu - Enterobacteris prova MR-VP
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Prova ROIG METILÈ i VOGES-PROSKAUER
1. Cal retolar un tub de brou glucosat amb el nom del bacteri que es vol inocular.
2. S’inocula el brou amb l'ansa redona.
3. Es porta a incubació a 28/37 ⁰C durant 48 h.
4. S’extrau 1 ml del brou glucosat crescut i es diposita en un tub net.
5. S’hi afegeix 0,3 ml d'α-naftol (5%, solució alcohòlica) i 0,5 ml de KOH (40% en aigua), s’agita i es deixa a la gradeta.
S’agita de tant en tant fins que es compleixen 15 minuts. S’anota el canvi de color a roig cirera, si es dóna.
6. S’hi afegeixen 3-4 gotes de roig de metil al brou glucosat que ha quedat al tub i s’anota el viratge.
7. Les soques RM+ i VP- seran fermentadores acidomixtes, mentre que les RM- i VP+ seran fermentadores
butanediòliques.
Metabolisme fermentatiu - prova MR-VP
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PROCEDIMENT
1. S’extrau 1 ml del brou glucosat crescut i es diposita en un tub net.
2. S’hi afegeix 0,3 ml d'α-naftol (5%, solució alcohòlica) i 0,5 ml de KOH (40% en aigua), s’agita i es deixa en la gradeta.
3. Cal agitar de tant en tant fins que es complisquen 15 minuts. S’anota el canvi de color a roig cirera, si es dóna.
4. S’afegeixen 3-4 gotes de roig de metil al brou glucosat que ha quedat al tub i s’anota el viratge.
Les soques RM+ i VP- seran fermentadores acidomixtes,
Les soques RM- i VP+ seran fermentadores butanediòliques










 SESSIÓ XIV. Activitat citocrom-oxidasa i 
Activitat catalasa
Laboratori de Microbiologia  
Mètodes fenotípics






































SISTEMES MINIATURITZATS (10-50 proves)
ACTIVITATS MICROBIANES - Oxidasa-Catalasa
La presència d'aquests dos enzims és crucial en la identificació de diversos grups de bacteris:
 Citocrom-oxidasa (oxidasa) és una determinació habitual en el procés d'identificació de bacteris Gram (-) heteròtrofs
 Activitat catalasa és habitual en la identificació de Gram (+)
Citocrom-oxidasa
(indofenol-oxidasa)
Forma part de la cadena de transport electrònic de multitud de bacteris i correspon a un 
citocrom de tipus c. 
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Oxidasa: Activitat Oxidasa (+) es deu a la presència d'un sistema CITOCROM-OXIDASA, que activa l'oxidació del citocrom, el qual
transfereix electrons del H, al O2, i així es produeix H2O o H2O2 segons l’espècie. Per regla general, la citocrom oxidasa sols es troba en
bacteris aerobis, anaerobis facultatius i, excepcionalment, en microaeròfils (Vibrio fetus), però els bacteris anaerobis estrictes manquen
d'activitat OXIDASA.
ACTIVITATS MICROBIANES - Oxidasa-Catalasa
Procediment - oxidasa
1. Amb un escuradents de fusta estèril recull una petita quantitat de creixement del bacteri problema des d'una placa de TSA.
2. Submergeix una tira de paper de filtre (8 x 2 cm aprox.) en la solució del reactiu de l’oxidasa acabat de preparar. Escorre
lleument el paper contra la paret del recipient.
3. Estén el bacteri que has recollit amb l'escuradents sobre la part humida de la tira de paper i observa el canvi de color de la
zona impregnada:
• Si es produeix un canvi immediat (en menys de 10 '') i la zona es torna violeta fosc-negre, el bacteri posseeix citocroms c i
és, per tant, oxidasapositiu.
• Si no es produeix canvi de color, el bacteri és oxidasanegatiu.
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Acceptors artificials d'electrons
 Para-fenilendiamina  Indofenol
Forma reduïda Forma oxidada 
incolora morada
ACTIVITATS MICROBIANES - Oxidasa-Catalasa
Catalasa
La catalasa és un dels enzims que intervenen en el procés de destoxificació de les cèl·lules en condicions aeròbies (producció de H2O2 com a
resultat del procés de respiració).
Els bacteris que sintetitzen CATALASA, hidrolitzen el peròxid d’hidrogen i produeixen H2O i O2 gasós, que s'allibera en forma de
bombolles. Ex. Separació Micrococacceae (+) de Streptococcus spp. (catalasa -) i Enterococcus spp. (catalasa -).
La CATALASA està present en molts (però no tots) dels bacteris capaços de desenvolupar-se en presència de O2.
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ACTIVITATS MICROBIANES - Oxidasa-Catalasa
Procediment - catalasa
1. Diposita en un portaobjectes net una o dues gotes de H2O2 de 10 vol. de concentració.
2. Agafa una quantitat de cultiu d'un bacteri a partir d'un medi sòlid amb l’ansa rodona estèril i emulsiona-la amb
la gota de H2O2.
3. Observa a simple vista si es produeixen bombolles a la gota en contacte amb les cèl·lules bacterianes. Si això passa, el bacteri
és catalasapositiu.
4. Si el bombolleig no és observable a simple vista, mira la gota en una lupa o microscopi a baixos augments per observar si hi
ha producció de petites bombolles. Si tampoc així s'observen, el bacteri és catalasanegatiu.
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 SESSIÓ XV. Recompte de 
microorganismes per filtració 
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 RECOMPTE DE COLIFORMES PER FILTRACIÓ 
Es calcula que cada any moren unes 
842000 persones al món per la 
presència de patògens en l’aigua per al 
consum (OMS, 2019).
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 RECOMPTE DE COLIFORMES PER FILTRACIÓ 









i) Escherichia coli (E. coli)
j) Coure, crom, níquel, plom, o un altre paràmetre quan se sospite que la instal·lació interior té aquest 
material instal·lat. 
k) Clor lliure residual i/o clor combinat residual: quan s'utilitze clor o els seus derivats per al tractament
d'aigua potabilitzada.
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Reial decret 902/2018, del 20 de juliol, pel qual es modifiquen el Reial decret 140/2003, del 7
de febrer, mitjançant el qual s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de
consum humà, i les especificacions dels mètodes d'anàlisi.
 RECOMPTE DE COLIFORMES PER FILTRACIÓ 
1. Bacteris COLIFORMES 
Grup d'espècies bacterianes indicadores de contaminació
d'aigües i aliments 
 Ser aerobis o anaerobis facultatius;
 ser bacils gramnegatius;
 no ser esporògens (si és gramnegatiu NO esporula);
 oxidasanegatiu; 
 capacitat de fermentar la lactosa, amb producció de gas en 
48 hores a una temperatura de 37 °C.





Escherichia coli • Principal organisme anaerobi facultatiu del 
sistema digestiu
• Adherit a la mucosa gastrointestinal humana 48 
h després de la primera ingesta neonatal 
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 RECOMPTE DE COLIFORMES PER FILTRACIÓ 
OBJECTIU: Concentrar el microorganismes per fer el RECOMPTE EN PLACA
Materials
 Rampa de filtració, bomba de buit i
matràs de Kitasato
 Membranes d'acetat estèrils
 Pinces Millipore
 Plaques Petri Agar MacConkey (AdMC)
 Plaques Petri amb TSA
 Aigua problema
 Provetes
MEDI DE CULTIU: selectiu i diferencial
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 MEDIS DE CULTIU SELECTIUS I DIFERENCIAL 
MATERIALS PER A LA PRÀCTICA
 Cultiu Escherichia coli CECT101 (Gram - )
 1 placa Petri amb agar TSA, que és un medi general i complex
 1 placa Petri amb agar de MacConkey (AdMC), que és un medi selectiu i diferencial (fermentació lactosa)
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 RECOMPTE DE COLIFORMES PER FILTRACIÓ 
Procediment
 Filtrar per triplicat 50, 100, 200 mL de la mostra d'aigua.
 Posar les tres membranes en plaques petri
 Incubar a 37 ⁰C durant 24-48 h (coliformes totals).
FILTRACIÓ CULTIU INCUBACIÓ
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 Avaluació Resultats   RECOMPTE DE COLIFORMES PER FILTRACIÓ 
COLIFORMES TOTALS
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COLIFORMES
 Ser aerobis o anaerobis facultatius;
 ser bacils gramnegatius;
 no ser esporògens (si és gramnegatiu NO esporula)
 oxidasanegatius; 
 capacitat de fermentar la lactosa, amb producció de gas en 
48 hores a una temperatura de 37 °C.
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Agar McConkey
Digerit pancreàtic de gelatina             17.0 g/L
Digerit pancreàtic de caseïna              1.5 
Digerit peptídic de teixit animal          1.5
Lactosa                                                     10.0
Roig neutre                                              0.03
Sals biliars 1.5
Violeta cristall                                         0.001
Clorur de sodi                                          5.0
Agar                                                          13.5 
pH = 7.1. 
AGENT SELECTIU: 
 Violeta cristall
 Sals biliars 
AGENT DIFERENCIAL:
 Lactosa
 Indicador pH roig neutre
(6.8 – 8.4) roig - groc
Els bacteris lactosa (+)  rosa-roig (E. coli, Klebsiella, Enterobacter) 
Els bacteris lactosa (-)  incolors (Salmonella, Proteus, Pseudomonas, entre altres)
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Lac (+)       Lac (-)      
Salmonella x              







Microorganismes Lac (-) 
 No acidifiquen el medi
 Colònies transparents, pH del 




E. coli (halo rosa)









 RECOMPTE DE COLIFORMES PER FILTRACIÓ 
Procediment
 Filtrar per triplicat 100 mL de la mostra d'aigua.
 Col·locar les tres membranes Petri agar MacConkey
 Incubar a 37 ⁰C durant 24-48 h (coliformes totals).
FILTRACIÓ CULTIU INCUBACIÓ
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Absència d’E. coli en 100 ml d'aigua
Reial decret 902/2018, del 20 de juliol, per el qual es modifiquen el Reial decret
140/2003, del 7 de febrer, mitjançant el qual s'estableixen els criteris sanitaris
de la qualitat de l'aigua de consum humà, i les especificacions dels mètodes
d'anàlisi.
 Avaluació Resultats   RECOMPTE DE COLIFORMES PER FILTRACIÓ 
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Membrana filtració 1
> 1000 UFC/100 mL Membrana filtració 2
> 1000 UFC/50 mL
COLIFORMS TOTALS
Incubació 24-48 h, 37ºC
UFC/100 mL
> 1000 UFC/100 mL
Diluir la mostra
 Avaluació Resultats   RECOMPTE DE COLIFORMES PER FILTRACIÓ 
Laboratori de Microbiologia  
70 UFC/50ml
COLIFORMS TOTALS




Aigua d'una font urbana 100 mL
Aigua embotellada 250 mL
El resultat de l'anàlisi és: 
a) Absència d’UFC de coliformes totals en 100 mL d'aigua problema
b) 2 UFC de coliformes totals per 100 mL d'aigua problema
c) 20 UFC de coliformes totals per 100 mL d'aigua problema
d) 200 UFC de coliformes totals per 100 mL d'aigua problema
e) Més de 100 colònies. Repetir filtració amb menor volum d'aigua
El resultat de l’anàlisi és: 
a) Absència d’UFC de coliformes totals en 100 mL d'aigua problema
b) Absència d’UFC de coliformes totals per 250 mL d'aigua problema
c) 4 UFC de coliformes totals per 100 mL d'aigua problema. Repetir volum major 
d) 4 UFC de coliformes totals per 250 mL d'aigua problema. Repetir volum major
e) Més de 100 colònies. Repetir filtració amb menor volum d'aigua
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 RECOMPTE DE COLIFORMES PER FILTRACIÓ 
El resultat de l'anàlisi és: 
a) Absència d’UFC de coliformes totals en 1000 mL d'aigua problema
b) 50 UFC de coliformes totals per 1000 mL d'aigua problema
c) 50 UFC de coliformes totals per 100 mL d'aigua problema
d) 50 UFC de coliformes totals per 10 mL d'aigua problema
e) Més de 1000 colònies. Cal repetir filtració diluint la mostra d'aigua.
Laboratori de Microbiologia  
Aigua residual 10 mL
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PROBLEMES DE RECOMPTE PER FILTRACIÓ
Es desitja avaluar la qualitat microbiològica d'una aigua corresponent a un riu. S'agafen 4 mostres periòdiques
d'aigua problema al gener, abril, juliol i novembre (per triplicat). El volum d'aigua de mostreig es fa passar per
filtració utilitzant membranes de porus = 0.22 µm per retenir els microorganismes, i portar a incubació en agar
MacConkey (37 ⁰C, 24 h).
Els resultats es detallen a continuació:
Gener  2 UFC/50 ml mostra aigua
Abril  150 UFC/100 ml mostra aigua
Juliol  106 UFC/100 ml mostra aigua
Novembre 0 UFC/10ml mostra aigua 
Feu una anàlisi de la influència estacional en la contaminació de 
les aigües, expressant els resultats d'acord amb la legislació  (RD 
1341/2007 agua de bany)
E. coli 900-1000 UFC/100 ml qualitat suficient-bona
E. coli 500 UFC/100 ml qualitat excel·lent
Gener – fer analitzar 200-500 ml de mostra d'aigua (comprovació UFC/100ml)
Abril - Qualitat excel·lent < 500 UFC/100ml aigua
Juliol – NO COMPLEIX LEGISLACIÓ (excés de contaminació) -> diluir la mostra
Novembre – fer analitzar 100-500 ml de mostra d'aigua (comprovació UFC/100ml)
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PROBLEMES DE RECOMPTE PER FILTRACIÓ
Es desitja avaluar la qualitat microbiològica d'una mostra d'aigua. Es prepara l’experimentació següent:
DM= dilució 1/100 mostra d'aigua
Filtració membrana 0,2 µm grandària de porus
Per triplicat
DM
Concentració de microorganismes 







150 UFC/100 ml 
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PROBLEMES DE RECOMPTE PER FILTRACIÓ
Hem de preparar 20 ml de la dilució 10-3 d'un cultiu microbià. Indiqueu com es realitzaria: 
A continuació: 
• 5 ml d'aquesta dilució es filtren per quantificar els bacteris cultivables presents. Aquest filtre es col·loca en un
medi adequat. Després d'incubar, es recompten 125 colònies. Quin nombre d’UFC/ml conté la mostra?
2.5 x 104 UFC/ml
Dilució 10 -1 = 1ml de mostra + 9 ml de diluent
Dilució 10 -2 = 1 ml de mostra (10-1) + 9 ml de diluent
Dilució 10 -3 = 2 ml de mostra (10-2) + 9 ml de diluent
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El nom de Staphylococcus prové de la paraula grega staphyle que significa ‘raïm’, per analogia amb l'agrupació observada per a
aquest bacteri en una tinció GRAM.
En 1880 Staphylococcus va ser vist per primera vegada en la pus d'infeccions pirogèniques. Identificació com a cocs grampositius.
En 1884 S. aureus va ser identificat com el bacteri causant d'infeccions en ferides, així com la furunculosi.
En 1928 Alexander Fleming descobreix que el fong Penicillium contamina mitjans de cultius amb soques de Staphylococcus aureus, i
observa la inhibició del bacteri, de manera que així s’evidencia una nova substància (antibiòtic): la penicil·lina.
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Staphylococcus
En l'actualitat existeixen 49 espècies dins del gènere Staphylococcus, caracteritzats per un contingut G + C de 30-39 mol%.
Cèl·lules esfèriques Gram (+) de 0,5-1,5 µm de diàmetre que es
troben com a cèl·lules aïllades o agrupades en parelles, tètrades o
formant curtes cadenes o agrupaments irregulars.
Microorganismes no mòbils i no formadors d'endòspores; de
vegades, en cultius joves, s'observa la formació de càpsules, però
desapareix en cultius en fase estacionària.
Són microorganismes anaerobis facultatius i posseeixen metabolisme 
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La major part de les soques de Staphylococcus aureus es caracteritzen per presentar en cultiu
colònies d'un color groc daurat (d'ací ve el seu nom), la qual cosa es deu a la producció de
pigments carotenoides.
Staphylococcus aureus - Identificació
Una altra de les característiques que presenten la major part de les soques és la formació d'un halo de β-hemòlisi
quan creixen en un medi de cultiu amb sang.
S. aureus és un bacteri que creix sense dificultat en mitjans amb altes concentracions de NaCl, i que és poc exigent, ja que
pot créixer en mitjans no selectius, a excepció d'algunes soques descrites poc comunes, que, per a créixer, podrien requerir la
presència de CO₂, de certs metabòlits (hemina, menadiona, etc.) o de mitjans hipertònics.
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Staphylococcus aureus - Identificació
S. aureus és l'espècie més virulenta del gènere que es coneix, ja que aquest bacteri té un ampli espectre de factors que 
contribueixen a produir infeccions i malaltia.
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 PCA + llet
 TSA
Medis selectius
 Mannitol - sal
 Baird-Parker
 Vogel and Johnson
Components 
selectius
 Alta concentració en sal
 Clorur de liti
 Glicina
 tel·lurit de potassi
 Acriflavina i colistina
 Incubació > 42 ⁰C
Bacteris subletalment danyats
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Staphylococcus aureus – Identificació amb tècniques de cultiu 
Laboratori de Microbiologia  
Staphylococcus aureus – Identificació amb tècniques de cultiu 
BD Baird-Parker Agar és un medi moderadament selectiu i de diferenciació per a l'aïllament i recompte
de Staphylococcus aureus en aliments, mostres ambientals i clíniques.
Agents selectius
Determina la producció de lecitinasa i l'activitat de la lipasa
Els estafilococs produeixen colònies de color de gris fosc a negre a
causa de la reducció del tel·lurit.
És possible que es forme una zona de precipitació a causa de l'activitat
de lipases.
Els estafilococs que produeixen lecitinasa descomponen el rovell d'ou i
creen zones transparents al voltant de les colònies corresponents.El medi no s'ha d'utilitzar per a l'aïllament
d'estafilococs diferents de S. aureus.
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Staphylococcus aureus – Identificació amb tècniques de cultiu 
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Creixement TSA Creixement Agar Baird Parker 
Reducció del tel·lurit tel·luri
Staphylococcus aureus – Identificació amb tècniques de cultiu 
Els estafilococs coagulasapositius (S. aureus) produeixen colònies brillants, convexes, de
color gris fosc a negre, amb una zona opaca al voltant de les colònies o sense aquesta.
Els estafilococs amb resultat negatiu a la coagulasa produeixen creixement feble o nul, amb
colònies de color gris a negre, habitualment sense zones transparents ni opaques.
Sovint s'inhibeixen els organismes diferents dels estafilococs. Si es produeix creixement, les
colònies poden adquirir un color de marró a gris o tornar-se incolores, sense zones
transparents ni opaques.
La identificació presumptiva que s'obté d'aquest medi s'ha de confirmar amb proves
addicionals.
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Staphylococcus aureus - Patogènia
Staphylococcus aureus és l'espècie del gènere Staphylococcus més virulenta per a l'home. Es caracteritza per posseir certs
components estructurals i produir nombrosos enzims i toxines considerats factors de virulència.
Coagulasa: Coagula el plasma de la sang.
Hialuronidasa: Degrada el teixit connectiu.
Estafilocinasa: Degrada coàguls de la sang.
Lipasa: Degrada greixos la qual cosa l'ajuda a colonitzar la pell.
Penicil·linasa: Inactiva la penicil·lina.
Hemolisines alfa beta: lisa eritròcits.
Leucocidina: Lisa neutròfils i macròfags.
Enterotoxina: Indueix nàusea, vòmit i diarrea; per a inactivar-
les es necessiten 100 °C 30 min.
Toxina exfoliativa A i B: Causen descamació de la pell.
Toxina del síndrome del xoc tòxic (TSST): Indueix febre, 
vòmit, mal en òrgans.




• Components de la superfície bacteriana: polisacàrid capsular,
components del peptidoglican i proteïnes de superfícies
implicades en l'adhesió a les cèl·lules (MSCRAMM)
• Toxines i enzims extracel·lulars: activitat citotòxica,
superantigènica o capacitat d'evasió del sistema immune.
• Els factors que intervenen en la colonització, que
faciliten l'adhesió del bacteri a les cèl·lules hoste.
• Els factors que intervenen en la disseminació
i penetració en els teixits de l'hoste.
• Els factors que actuen facilitant l'evasió del
sistema immune de l'hoste.
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Staphylococcus aureus - Identificació
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Staphylococcus aureus – Prova de la coagulasa
Dryspot Staphytect Plus és una prova d'aglutinació amb làtex emprada per a la diferenciació de les soques de Staphylococcus
aureus que posseeixen el factor d'agregació (clumping factor), proteïna A i un cert polisacàrid capsular trobat en les











• Coagulasa unida – Clumping factor
Cofactor A – Proteïna A Capacitat unió fragment Fcde la IgG
97%
95%
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Staphylococcus aureus – Prova de la coagulasa
Certes soques de S. aureus resistents a la meticil·lina
(MRSA) poden expressar quantitats indetectables de
factor d'agregació (clumping factor) i de proteïna A.
No obstant això, s'ha observat que
totes aquestes soques posseeixen
polisacàrid capsular.
La càpsula pot emmascarar tant la proteïna 
A com el clumping factor, i així obstaculitzar-
se l'aglutinació.
Quan el reactiu de la targeta es barreja amb colònies de S. aureus emulsionades en solució salina es
dóna una aglutinació per reacció entre:
el fibrinogen i el clumping factor el fragment Fc de la IgG i la proteïna A IgG específica i el polisacàrid capsular
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Staphylococcus aureus – Prova de la coagulasa – Dryspot Staphytect Plus
Quan el reactiu de la targeta es barreja amb colònies de S. aureus emulsionades en solució salina es dóna una
aglutinació per reacció entre:
el fibrinogen i el clumping factor el fragment Fc de la IgG i la proteïna A IgG específica i el polisacàrid capsular
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partícules blaves de làtex unides a 
fibrinogen + IgG de conill + 
anticossos policlonals enfront de 
polisacàrids capsulars de S. aureus
Staphylococcus aureus – Prova de la coagulasa
1. Afegiu 1 gota de sèrum fisiològic (0,85%) als cercles menuts de cadascuna de les dues àrees de reacció, prova i control.
Comproveu que el líquid no es barrege amb els reactius de làtex dessecats.
2. Utilitzeu una ansa estèril per a recollir l'equivalent de 5 colònies presumptament estafilocòcciques de mida mitjana,
obtingudes en una placa de cultiu i emulsioneu-les en la gota de sèrum fisiològic.
3. Amb l’ansa estèril, barregeu la suspensió estenent-la cap a les taques de Làtex Control dessecat, fins que aquest s'haja
ressuspès completament i cobrisca tota l'àrea de reacció.
4. Utilitzant una ansa nova, procediu de la mateixa manera amb el Làtex de Prova.
5. Feu girar la targeta a mà durant 20 s i observeu si apareix aglutinació sota condicions normals d'il·luminació. No utilitzeu
lents d'augment.
6. Un cop finalitzada la prova, llanceu les targetes de reacció a un recipient amb desinfectant.
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Staphylococcus aureus – Prova de la coagulasa
Resultat positiu
Es considera resultat positiu si es
produeix l'aglutinació de les
partícules de làtex en un màxim de
20 segons. Això indica la presència
presumible de S. aureus.
Resultat negatiu
Es considera resultat negatiu si no
es dóna aglutinació i roman una
suspensió blava homogènia en les
àrees de reacció en un màxim de 20
segons. Això indica que l'aïllament
no és, presumiblement, de S.
aureus.
Resultat equívoc
Una lleugera granulació en el làtex
de prova sense canvis en l'aspecte
del làtex de control s'interpretarà
com un resultat equívoc. Es
tornaran a analitzar les soques
després del subcultiu en un medi no
selectiu.
Resultats ininterpretables
La prova es considera
ininterpretable si el reactiu control
mostra aglutinació, la qual cosa
indica que el cultiu és
autoaglutinable.
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 SESSIÓ XVII. Identificació 
microbiana mitjançant sistemes 
miniaturitzats
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ACTIVITATS MICROBIANES
IDENTIFICACIÓ – Sistemes multiproves
Existeixen al mercat nombrosos sistemes multiprova per a fer una ràpida identificació bacteriana.
Sistemes miniaturitzats
Es tracta de pouets aïllats amb un substrat liofilitzat, que s’han d’inocular amb una suspensió del
bacteri problema. Es poden resoldre simultàniament 10 - 50 proves bioquímiques (4-24 h).
Cada espècie està definida per un codi numèric, resultat de la codificació del total de proves positives i
negatives assajades.
Donat un resultat per a tota la sèrie de proves, se cerca el microorganisme a la base de dades en funció
del resultat positiu o negatiu per a cada prova.
API (bioMérieux), Enterotube (BBL),
Oxi/Ferm Tube (BD), RapID systems i MicroID
(Remel), Biochemical ID systems (Microgen)
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ACTIVITATS MICROBIANESIDENTIFICACIÓ – Sistemes multiproves
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API per a la identificació de gramnegatius
API -20E -18-24 h d'incubació per fer la identificació d’Enterobacteriaceae i altres
microorganismes Gram (-) de dificultós creixement
API Rapid 20E- 4 h per a la identificació d’Enterobacteriaceae
API 20NE -24 a 48 h per a la identificació de gramnegatius no-Enterobacteriaceae
API NH – 2 h per a la identificació de Neisseria Haemophilus i Branhamella catarrhalis
API per a la identificació de grampositius 
API Staph – Identificació (8 h) de Staphylococci i Micrococci
RAPIDEC® Staph – 2 h per a la identificació dels més comuns Staphylococci
SPI 20 Strep – 4-24 h per a la identificació de Streptococci i Enterococci
API Coryne -24 h per a la identificació de Corynebacteria i organismes semblants. 
API per a la identificació de llevats
API 20C AUX – 48 a 72 h per a la identificació de llevats
ID 32C- 24 h per a la identificació de llevats 
Altres
API 50 CH – realització de tests per a avaluar el
metabolisme dels carbohidrats
API CHL – Identificació de Lactobacillus
API CHB – Identificació de Bacillus
API ZYM® - Semiquantificació d’activitats enzimàtiques
McFarland Kit – Estàndards corresponents a l'escala 0.5, 1,
2, 3, 4, 5 MacFarland.
IDENTIFICACIÓ DE MICRORGANISMES 
Identificació de microorganismes mitjançant sistemes miniaturitzats – Identificació Enterobacteriaceae
Sistema API 20E (Biomerieux) Conté 20 proves que es realitzen en una galeria amb 20 pouets que s'inoculen amb una suspensió bacteriana i ofereix resultats després de 24 h d'incubació a 35-37 ⁰C.
Aquest sistema permet la identificació ràpida de bacteris gramnegatius, fermentadors de glucosa (presumptes enterobacteris)
d'interès sanitari, incloent-hi Escherichia, Shigella, Edwardsiella, Citrobacter, Salmonella, Klebsiella, Enterobacter, Serratia,
Proteus, Providencia, Morganella i Yersinia.
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IDENTIFICACIÓ DE MICRORGANISMES 
És l’enzim que hidrolitza el disacàrid lactosa en glucosa i galactosa.
Actuen sobre els aminoàcids descarboxilant i convertint-los en diamines.
L'ús de citrat com a única font de carboni i energia.
La producció de H2S es detecta per la formació de S2Fe, negre.
L’enzim ureasa hidrolitza la urea i forma CO2 i NH4
Aquest enzim desamina el triptòfan i produeix àcid fenilpirúvic.
Mitjançant la triptofanasa, el triptòfan és degradat i es forma indol com a residu.
Permet detectar la formació de butanodiol en la fermentació de la glucosa.
La hidròlisi d'aquesta proteïna provoca la dispersió de la pols de carbó per tot el 
pouet, el qual s'ennegreix.
En aquests pouets es pot observar l'acidificació que es produeix quan els 
carbohidrats que contenen són fermentats i l'indicador vira a groc.
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IDENTIFICACIÓ DE MICRORGANISMES – Pràctica 10
Codificació numèrica dels resultats
• Prova negativa 0 punts
• Primera prova del triopositiva 1 punt
• Segona prova del triopositiva 2 punts
• Tercera prova del triopositiva 4 punts
A continuació se sumen els punts de cada tríada de proves i s'obté un nombre de 7 xifres que serà el codi per a buscar la
identificació que corresponga a la soca en la base de dades. L'últim valor ha de ser el de la prova de l'oxidasa.
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El nombre que cercarem a la base de dades serà: 7006520
IDENTIFICACIÓ DE MICRORGANISMES 
Procediment
1. Obriu un ampolla de solució salina i ressuspeneu-hi una colònia aïllada del bacteri o una petita quantitat de biomassa d'un cultiu pur 
massiu. 
2. Homogeneïtzeu la suspensió i ajusteu la terbolesa a 0,5 en l'escala de McFarland.
3. Tragueu una galeria del seu envàs i deixeu que es tempere. Poseu aigua destil·lada en els vasets de l'envàs transparent que contindrà 
la galeria durant la incubació.
4. Retoleu amb la notació de la mostra.
5. Inoculeu cada pouet amb la suspensió bacteriana seguint les indicacions: tub i cúpula per a reaccions aeròbies (nom enquadrat), 
només tub per a la resta.
6. Afegiu vaselina estèril als pouets de reaccions anaeròbies (noms subratllats).
7. Cobriu la placa amb la seua tapadora i dueu a incubar a 35-37 ⁰C, 18- 24 h.
8. Després de la incubació, afegiu:
1 gota d'α-naftol i 1 gota de KOH al 40% en pouet VP i espereu 15 minuts;
2 gotes de reactiu de Kovac per l'indole al pouet IND;
2 gotes de solució de Cl3Fe al 10% en solució aquosa al pouet TDA.
9. Anoteu els canvis de color en tots els pous i ompliu el full de resultats.
10. Codifiqueu els resultats numèricament i busqueu el codi resultant en la base de dades.
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IDENTIFICACIÓ – API20E
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TIRA API 20E Escherichia coli
Escherichia coli
RESULTATS POSITIUS
+   +    +   +   - - - - - - - +   +   - +   +   +   +   - +
IDENTIFICACIÓ – API20E
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Salmonella 
RESULTATS POSITIUS
TIRA API 20E Salmonella 
IDENTIFICACIÓ – API20E
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TIRA API 20E Enterobacter AL-4
RESULTATS POSITIUS
Enterobacter clocaceae
 SESSIÓ XVIII. Formació de biofilms
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 Importància de la formació de biofilms en l’àmbit industrial i clínic
CONTAMINACIÓ de superfícies, equipament, i material
 EPS – Matriu polimèrica que protegeix les cèl·lules individuals enfront dels
tractaments antimicrobians, prevenint la difusió i la penetració de les molècules
amb capacitat bactericida.
-Quorum sensing -> Interacció i comunicació entre els microorganismes
-Desencadenat d'acord amb condicions ambientals determinades
 Diferències amb els organismes lliures, no formants de BIOFILMS
 Incrementada resistència i virulència
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COMPOSICIÓ:
1.Masa cel·lular (elevada densitat; una o diverses espècies microbianes)
2.Espais intercel·lulars o canals
3.Matriu EXOPOLISACÀRIDS, proteïnes, àcids nucleics i altres substàncies
Concentració de nutrients
Protecció contra agents antimicrobians
BIOFILMS
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BIOFILMS
Formació de biofilms:   5 etapes
1. Microorganismes en 
estat lliure “planctònic” 
s'adhereixen a la 
superfície





cèl·lules que inicien la 
proliferació i producció 
d’EPS
4. El biofilm ESTÀ 
FORMAT i protegeix la 
comunitat d'agents 
externs 
5. Alliberament de 
cèl·lules per formar i 
establir altres biofilms 
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BIOFILMS
Procediment experimental
1. Cultiveu en medi LB durant 24 h
2. Diluïu en medi estèril 1:100 cada suspensió microbiana preparada prèviament. 
3. Inoculeu per triplicat 100 μl del microorganisme en pouets de plaques de 96. 
4. Incubeu 28 ⁰C durant 48 h. 
5. Transcorregut el temps d'incubació, afegiu 25μl d'una solució VIOLETA CRISTALL al 1% (v/v) a cada pouet.
6. La barreja s'ha d’incubar durante 30 minuts.
7. Llavar les plaques amb solució salina estèril, diverses vegades, per tal d'eliminar les cèl·lules no adherides.
8. Per observar el desenvolupament d'un biofilm, adherit a les parets de cada pouet de la placa, s'EXTRAU el violeta cristall retingut 
pel biofilm.
200 μl d’etanol 95% (durant 30 minuts en agitació suau)
Determinació espectrofotomètrica Abs 575, lector Microplaques ELISA.
1. E. coli 4. Klebsiella 7. Micrococcus
2. Salmonella sp. 5. Pseudomonas 8. Bacillus sp. 
3. Proteus 6. S. aureus
 SESSIÓ XIX. Nivells de 
BIOSEGURETAT al laboratori de 
microbiologia
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IDENTIFICACIÓ DE MICRORGANISMES
La classificació d'un microorganisme en un grup de risc ha de tenir en compte els factors següents:
1. La patogènia del microorganisme;
2. La manera de transmissió i la gamma d'hostes del microorganisme. Pot dependre de:
• nivells d'immunitat existents en la població local
• la densitat i els moviments de la població d'hostes
• la presència de vectors apropiats
• el nivell d'higiene ambiental
3. La disponibilitat local de mesures preventives eficaces, entre les quals cal citar la profilaxi mitjançant l'administració
d’antisèrums (immunització passiva) o vacunes; les mesures d'higiene (higiene dels aliments i de l'aigua, per exemple), i la
lluita contra els reservoris animals o els artròpodes vectors.
4. La disponibilitat local de tractaments eficaços, que comprèn la immunització passiva, la vacunació postexposició i
l'administració d'antimicrobians, antivírics i quimioteràpia, i ha de tenir en compte la possibilitat que apareguen soques
farmacoresistents.
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GRUPS DE RISC I MESURES DE PREVENCIÓ
Laboratori de Microbiologia
Institut Nacional de Seguretat i Salut al Treball (INNST) 
Reial decret 664/1997 BOE núm. 124, 24 de maig
NOTA TÈCNICA 376: Exposició a agents biològics
RISCOS BIOLÒGICS
Perquè es produïsca malaltia, han de donar-se simultàniament els factors següents: 
1. Presència del factor infecciós





3. Presència d'un hoste susceptible
4. Concentració suficient de l'agent infecciós
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IDENTIFICACIÓ DE MICRORGANISMES
Les designacions del nivell de bioseguretat es
fonamenten en una combinació de les
característiques de disseny, construcció, mitjans
de contenció, equip, pràctiques i procediments
d'operació necessaris per a treballar amb agents
patògens dels diferents grups de risc.
Laboratori de Microbiologia
IDENTIFICACIÓ DE MICRORGANISMES
L'assignació d'un agent a un nivell de bioseguretat per al
treball de laboratori ha de basar-se en una avaluació del
risc.
El nivell de bioseguretat dependrà del judici professional
basat en l'avaluació del risc, i no en l'assignació
automàtica d'un nivell de bioseguretat corresponent al
grup de risc al qual pertanga l'agent patogen.
EXEMPLE: un agent patogen assignat al GR 2 en general
requerirà instal·lacions, equip, pràctiques i procediments
del nivell de bioseguretat 2 per a treballar sense risc. Però
si certs experiments comporten la generació d'aerosols
amb elevades concentracions, potser és més apropiat el
nivell de bioseguretat 3 per a proporcionar el grau
necessari de seguretat.
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Operacions que produeixen un augment del risc biològic
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TRANSPORT DE MATERIAL BIOLÒGIC
Intern:
 Caiguda i trencament de contenidors, flascons, vials, etc.
 Vessaments, esquitxades, aerosols.
Extern:
 Inexistència de sistemes de concentració.
 Implicació de terceres persones i medi ambient.
INFECCIÓ EXPERIMENTAL: Recollida de mostres clíniques, sacrifici d'animals, biòpsies i necròpsies.
 Recollida de mostres de fluids, excrements, i teixits corporals.
 Operacions que impliquen la utilització de material de tall i punxant.
 Proximitat a l'individu malalt (exposició a aerosols, contacte amb la pell directe i amb fluids corporals, i
vísceres).
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Laboratoris de nivell de bioseguretat 1 i 2
Accés
1. El símbol i signe internacional de perill biològic haurà de col·locar-se a les portes dels
locals on es manipulen microorganismes del grup de risc 2 o superior.
2. Només podrà entrar en les zones de treball del laboratori el personal autoritzat.
3. Les portes del laboratori es mantindran tancades.
Protecció personal
1. S’empraran en tot moment bates o uniformes especials per al treball al laboratori.
2. S’empraran guants protectors apropiats. Una vegada utilitzats, els guants es retiraran de
manera asèptica i a continuació es llavaran les mans.
3. Estarà prohibit usar les peces protectores fora del laboratori.
4. A les zones de treball estarà prohibit menjar, beure, fumar, aplicar cosmètics o manipular
lents de contacte.
5. La roba protectora de laboratori no es guardarà als mateixos armaris o armariets que la roba
de carrer.
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Laboratorios de nivell de bioseguretat 1 i 2
Disseny
Laboratori típic del nivell de 
bioseguretat 1
Laboratori típic del nivell de 
bioseguretat 2
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Laboratoris de contenció - nivell de bioseguretat 3
El laboratori de contenció - nivell de bioseguretat 3 està concebut per a treballar amb microorganismes del GR 3, així com amb
grans volums o concentracions de microorganismes del GR 2, pel fet que comporta un major risc de difusió d'aerosols.
Aquest nivell de contenció exigeix enfortir els programes de treball i de seguretat corresponents als laboratoris bàsics.
Codi de pràctiques
1. El símbol i signe internacional d’advertència de perill biològic exposat a les portes d'accés al laboratori ha d'especificar el
nivell de bioseguretat i el nom del supervisor del laboratori que controla l'accés a aquest, així com també indicar qualsevol
condició especial d'entrada en la zona, com pot ser la immunització.
2. Al laboratori s'ha de portar roba protectora apropiada (bates sense obertura davantera, vestits de dues peces de tipus
pijama, granotes, casquets i, si correspon, protecció per al calçat o calçat especial). La roba de laboratori no ha d'usar-se
fora d'aquest i ha de descontaminar-se.
3. Tota manipulació oberta de material potencialment infecciós ha de realitzar-se dins d'una CSB o altre dispositiu de
contenció primària.
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Laboratoris de contenció - nivell de bioseguretat 3Disseny
Laboratori típic del nivell de bioseguretat 3
El laboratori està separat de la circulació general i té accés per un
vestíbul o una cambra de tancament hermètic.
Dins de la sala es disposa d'una autoclau per a la descontaminació de
residus abans d’eliminar-los.
Hi ha també un lavabo amb aixeta que pot accionar-se sense usar les
mans.
El corrent d'aire circula cap a l'interior i tota la feina amb material
infecciós s'efectua en una cambra de seguretat biològica.
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Laboratoris de contenció màxima- nivell de bioseguretat 4
El laboratori de contenció màxima – nivell de bioseguretat 4 està concebut per a treballar amb microorganismes del GR 4.
Codi de pràctiques
Els laboratoris de contenció màxima - nivell de bioseguretat 4 en funcionament han d'estar sotmesos al control de les
autoritats sanitàries nacionals o altres apropiades.
1. Cal aplicar la regla de la feina feta per dues persones, en virtut de la qual cap persona ha de treballar sola a l'interior del
laboratori.
2. En entrar i en eixir del laboratori és imprescindible un canvi complet de roba i calçat.
3. El personal ha de rebre capacitació en procediments d'evacuació d'emergència en cas que un membre del personal patisca
lesions o caiga malalt.
4. Ha d'establir-se un mètode de comunicació entre el personal que treballa dins del laboratori del nivell de bioseguretat 4 i
el personal de suport que es troba fora del laboratori.
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Cambra de seguretat biològica (CSB)
Les CSB estan dissenyades per a protegir el treballador, l’ambient
del laboratori i els materials de treball de l'exposició a les
esquitxades i els aerosols infecciosos que poden generar-se en
manipular material que conté agents infecciosos, com ara cultius
primaris, solucions mare i mostres de diagnòstic.
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La CSB de classe I va ser la primera CSB reconeguda, i a causa de la simplicitat del seu
disseny continua tenint un ús molt estès a tot el món.
L'aire procedent de la cambra s'evacua a través d'un filtre HEPA:
• al laboratori i a continuació a l'exterior de l'edifici a través del sistema
d'evacuació d’aire de l'edifici;
• a l'exterior a través del sistema d'evacuació d'aire de l'edifici; o
• directament a l'exterior.
Els filtres HEPA retenen el 99,97% de les partícules de 0,3mm de diàmetre i el 99,99% de les partícules de
grandària major o menor; això els permet retenir eficaçment tots els agents infecciosos coneguts i garantir que
de la cambra només ix aire exempt de microorganismes.
PROTECCIÓ AMBIENTAL PROTECCIÓ PERSONAL
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PROTECCIÓ PRODUCTE
Cambra de seguretat biològica (CSB)-Clase I
IDENTIFICACIÓ DE MICRORGANISMES
Cambra de seguretat biològica (CSB)-Clase II
Les CSB de classe II, de les quals hi ha quatre tipus (A1, A2, B1 i B2), difereixen de les CSB de classe I en el fet que només
permeten que entre en contacte amb la superfície de treball, aire que ha passat per un filtre HEPA (aire estèril).
Les CSB de classe II poden utilitzar-se per a treballar amb agents infecciosos dels grups de risc 2
i 3, i també amb agents infecciosos del grup de risc 4, sempre que s'utilitzen vestits
pressuritzats.
Classe II tipus A1
Un ventilador intern succiona aire de la sala (aire d'entrada) cap a la cambra a través de
l'obertura frontal i el dirigeix cap a la reixeta frontal d'entrada.
Aqueix aire passa a continuació per un filtre HEPA abans de dirigir-se, descendint verticalment,
cap a la superfície de treball.
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Cambra de seguretat biològica (CSB)-Clase II
Classe II de tipus A2 amb eixida a l’exterior, i de tipus B1 i B2
Aquestes *CSB es distingeixen entre si en diversos aspectes:
• la velocitat d'entrada de l'aire per l'obertura frontal;
• la quantitat d'aire que es torna a fer passar per la superfície de treball i que ix de la
cambra;
• el sistema d'extracció d'aire, que determina si l'aire s'evacua cap a la sala o a l'exterior pel
seu propi sistema d'evacuació o pel sistema d'evacuació d'aire de l'edifici;
• les pressions a l'interior de la cambra.
Són variacions del tipus II A1. Cadascuna d'aqueixes variacions permet utilitzar la *CSB
per a finalitats específiques.
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Aquest tipus de cambres és el que proporciona major nivell de protecció personal i s'utilitza
per a treballar amb agents del GR 4. Es caracteritza per:
• Tots els orificis estan segellats per a impedir el pas de gasos.
• L'aire d'entrada és filtrat per HEPA i l'aire d'eixida passa per dos filtres HEPA.
• El corrent d'aire es manté mitjançant un sistema d'extracció propi en l'exterior de la 
cambra, que manté l'interior d'aquesta a una pressió negativa.
• L'accés a la superfície de treball es fa mitjançant guants de goma gruixuda, connectats a 
uns orificis en la cambra.
• La cambra ha de tenir una caixa de pas que puga esterilitzar-se i vaja equipada amb una 
eixida d'aire proveïda d'un filtre HEPA.
• Pot anar connectada a una autoclau de doble porta en la qual es descontaminarà tot el 
material que entre o isca de la cambra.
A: orificis per a guants; B: finestra; C: 
dobles filtres HEPA d’eixida; D: filtre 
HEPA d’entrada; E: autoclau de doble 
porta o caixa de pas; F: tanc 
d’immersió química.
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Cambra de seguretat biològica (CSB)-Clase III
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